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Besonderer Dank gilt Dr. John Kelsey, PhD, ND, der bei der Erstellung der ersten Fassung des Handbuchs 

geholfen hat, die als Grundlage für diese Version diente. 

 

Vorbereitet von: 

 Mandelay Kft. als HERSTELLER 

Szigetszentmiklós 2310, 12001/33 Gyártelep Hrsz, Ungarn 

 

Name und Anschrift der Bevollmächtigten finden Sie unter: https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers 

 

Der Hersteller stellt sicher, dass das Benutzerhandbuch während des gesamten Zeitraums, in dem das 

Produkt vermarktet wird, verfügbar ist.  

Alle Geräteeigentümer müssen den Hersteller über alle Änderungen der persönlichen Kontaktdaten (Name, 

Adresse, Post) informieren, damit der Hersteller die Eigentümer über alle Aktualisierungen des 

Benutzerhandbuchs informieren kann (info@scio-eductor.com).  

Die aktuelle Version des kostenlosen Benutzerhandbuchs steht allen Besitzern zur Verfügung (als nicht 

bearbeitbare, nur lesbare pdf-Datei), zu finden unter: www.scio-eductor.com  

Zum Lesen des Benutzerhandbuchs benötigen Sie einen pdf-Reader (z.B.: Adobe Acrobat Reader). 

 

Offizielle Webseite des Herstellers: www.scio-eductor.com 

 

 

https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers
mailto:info@scio-eductor.com
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Willkommensbrief 

Sehr geehrte Gerätebenutzer, 

Willkommen in der Welt des neuesten universellen elektrophysiologischen Biofeedbacksystems.  

Bevor Sie das Gerät einschalten oder zum ersten Mal benutzen, sollten Sie die folgenden Seiten durchlesen 

und diese Bedienungsanleitung später als Nachschlagewerk verwenden. Dieses Handbuch wird Ihnen bei der 

Benutzung des Gerätes eine große Hilfe sein. Wir hoffen, dass Sie begeistert sind, der weltweiten Familie der 

Biofeedback-Anwender beizutreten.  

Unsere Website https://www.scio-eductor.com, von der Sie auch dieses Handbuch herunterladen können, 

erfüllt die Anforderungen an den Schutz personenbezogener Daten gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr.  

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie nicht, 

einen unserer Vertreter anzurufen, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Die Liste der Vertreter finden Sie 

auf unserer Webseite unter: https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers  

Am Ende des Handbuchs sind die früheren Versionen der ersten Ausgabe aufgeführt. Bitte beachten Sie die 

Aktualisierungen in diesem Dokument in Teil 30. Bitte beachten Sie die folgenden Fakten: 

1.   Der Hersteller, Mandelay Magyarország Kft. (Budapest, Ungarn) versendet in der Verpackung die Software 

zusammen mit anderen Komponenten des Geräts. Die neueste Version der Software kann von unserer 

Webseite heruntergeladen und aktiviert werden: www.scio-eductor.com. Unser Vertreter des Budapester 

Innenministeriums (BHO) wird Ihnen bei der Erledigung der erforderlichen Verfahren behilflich sein. Bitte 

achten Sie darauf, immer die neueste Version der Software zu verwenden. 

2. Jeder Benutzer muss sich auf unserer offiziellen Webseite registrieren: www.scio-eductor.com. Dies 

ermöglicht die Validierung der individuellen Garantie für Ihr Gerät und den Zugang zu den neuesten 

Informationen, Nachrichten und Updates für Ihr Gerät.  

3. Das Benutzerhandbuch enthält nicht die Bedingungen der Richtlinien (z. B. die Garantierichtlinie). Bitte 

nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich mit allen Richtlinien vertraut zu machen, die automatisch auf 

der Grundlage des Versanddatums Ihres Geräts eingeleitet werden. https://www.scio-

eductor.com/download/policies-and-procedures 

4. Der Hersteller arbeitet ständig mit den Kunden zusammen, um die Vorzüglichkeit des Geräts und unserer 

Prozesse zu gewährleisten, um eine kontinuierliche Entwicklung und Erweiterung der Funktionen des Geräts 

sicherzustellen. Wenn Sie sich mit dem Programm vertraut gemacht haben und feststellen, dass irgendeine 

Funktion Ihre Erwartungen oder Komfortbedürfnisse nicht befriedigt, zögern Sie bitte nicht, eine 

ausführliche, aber prägnante Erklärung über Ideen und Vorschläge zur weiteren Entwicklung der Software zu 

schreiben (und wenn möglich, illustrieren Sie die Erklärung bitte mit Bildern). Jede Anregung wird 

berücksichtigt und von unserem Entwicklerteam geprüft. Ihre Meinung ist unter dieser E-Mail-Adresse sehr 

willkommen: info@scio-eductor.com . 

5. Unsere Software ist das Produkt einer mehrjährigen Programmentwicklung im Bereich der integrativen 

Medizin.   Sie ist jedoch nicht frei von kleineren Programmierfehlern.  Nach unserer langjährigen Erfahrung 

liegt die Ursache der meisten Probleme in der unsachgemäßen Installation des Computers oder des 

https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers
http://www.scio-eductor.com/
https://www.scio-eductor.com/download/policies-and-procedures
https://www.scio-eductor.com/download/policies-and-procedures
mailto:info@scio-eductor.com
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Betriebssystems (Windows) und in den meisten Fällen in der mangelnden Wartung des Computers. Sollten 

Sie Probleme haben, wenden Sie sich bitte an einen unserer Mitarbeiter. https://www.scio-

eductor.com/contacts/brokers  

6. Unser Vertreter wird Informationen über den Verwendungszweck zur Verfügung stellen und eine Schulung 

zum richtigen Gebrauch des Geräts durchführen. 

Je mehr Sie über unser Programm wissen, desto effektiver können Sie Ihre Kunden unterstützen. Für weitere 

Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite - www.scio-eductor.com - oder unsere Konferenzseite: 

conference.scio-eductor.com. Unser System ist eines der komplexesten Geräte auf dem Markt, und seine 

Leistung erfordert den Einsatz eines qualifizierten Biofeedback-Technikers oder Fachmanns. Bitte rufen Sie 

unseren Repräsentanten an, wenn Sie eine Schulung wünschen: https://www.scio-

eductor.com/contacts/brokers  

 

Willkommen beim Universal Electro-physiological Biofeedback Team. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

das BHO-Team von Mandelay Kft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers
http://www.scio-eductor.com/
https://conference.scio-eductor.com/
https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers
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Teil 1.1 - Was ist HOH? 
HOH (Health Optimizing Homeostasis) ist ein universelles elektrophysiologisches Biofeedbacksystem. 

Es harmonisiert das komplexe elektromodale Biofeedbackprogramm mit einer Computersoftware, um 

biotechnische Informationen mit Unterstützung des EDR zu sammeln. Mit Hilfe von Kopfbändern (an der 

Stirn) und Bändern an den Extremitäten (Handgelenk, Knöchel) werden Informationen gesammelt, die ein 

Bild über den allgemeinen Stresszustand des Klienten liefern. Diese Informationen werden vom Gerät mit 

Hilfe des Programms geordnet und beginnend mit den stärksten Reaktionen aufgelistet. 

Zur Stressharmonisierung liefert das System mit Hilfe des Bildschirms, der Lautsprecher und der Gurte audio-
visuelle Signale für den Klienten. Die Musik wird durch eine spezielle Methode erzeugt, d.h. es werden 
spezielle Frequenzen in die Musik und die Videos kodiert. Dieses System ist ein komplexes 
Biofeedbacksystem, das für die Harmonisierung verschiedener Stressniveaus eingesetzt wird. 

Seine Bestandteile sind: 

• Gerät zum Übertragen und Empfangen von Informationen; 

• Elektroden/Geschirre; 

• USB-Kabel zum Anschluss des Geräts an einen Computer/ LAPTOP;  
Eine Hauptplatine, die Leistungs- und Steuermodule enthält. 

 

Auf der Vorderseite befindet sich eine LED zur Anzeige der Funktionen und Buchsen für den Anschluss der 

Elektroden an den Kunden (LIMB - für Füße und Hände, HEAD - Stirn) und auf der Rückseite befinden sich der 

ON / OFF-Schalter und Buchsen für den Anschluss des Geräts an den Computer (USB) und andere Funktionen. 

    

Das Gerät wird von einem Computer über eine darauf installierte Software gesteuert. 

 

Teil 1.2 - Identifizierung 
 

Das Gerät ist mit einer eindeutigen ID und einem Hologramm-Etikett versehen. Das Zubehör ist mit 

Seriennummern versehen, um die Sicherheit und den Schutz des Benutzers und der Kunden zu 

gewährleisten.   

Bitte übernehmen Sie das Gerät nicht, wenn die ID, die Seriennummer oder das Hologramm-Etikett fehlt 

oder beschädigt ist, und benachrichtigen Sie den Verkäufer umgehend, da die Garantie Ihres Gerätes in den 

oben genannten Fällen sofort erlischt.   
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Teil 1.3 - Verantwortung des Eigentümers des Endnutzers 
 

Wir als Mandela Kft müssen Aufzeichnungen über die ordnungsgemäße Registrierung und den Betrieb 

jedes einzelnen Geräts gemäß der Richtlinie über Medizinprodukte (RICHTLINIE 93/42/EWG DES RATES) 

und der Verordnung über Medizinprodukte (VERORDNUNG (EU) 2017/745) führen. 

 Ziel ist es, nachvollziehen zu können, wo sich die aktiven Geräte befinden und wer über Änderungen, 

Vorschriften, mögliche Verbote oder Maschinenzurückziehungen informiert werden sollte. 

 Diese Verantwortung liegt bei den Endnutzern. 

Die Mandelay Kft. erhebt eine Verwaltungsgebühr für den Eigentumsübergang für diejenigen Kunden, die 

gebrauchte Geräte (Mandelay QUEST9, SCIO, EDUCTOR ) gekauft haben und zuvor auf www.scio-

eductor.com registriert waren. 

 

 Diese Gebühr bezieht sich auf die Kunden, die sich bereits bei der Mandelay Kft.  

registriert und ihre Konten aktiviert haben und ihre Geräte an neue Besitzer weiterverkaufen möchten. Der 

neue Besitzer des Geräts muss die Verwaltungsgebühr auf das Bankkonto der Mandelay Kft. überweisen. 

Sie wirkt sich nicht auf die Registrierung neuer Geräte und/oder anderer BENUTZTER Geräte aus, die zuvor 

nicht in unserem System registriert waren.  

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://scio-eductor.com/news/89-important-

note-regarding-transfer-of-ownership-devices 
 Schauen Sie immer auf der offiziellen Mandelay-Website nach den neuesten Updates und Nachrichten. 

 

  

http://www.scio-eductor.com/
http://www.scio-eductor.com/
https://scio-eductor.com/news/89-important-note-regarding-transfer-of-ownership-devices
https://scio-eductor.com/news/89-important-note-regarding-transfer-of-ownership-devices
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Teil 2 - Überblick 
Dieses Benutzerhandbuch wurde von Mandelay Magyarország Kft. erstellt, dem Hersteller des 

Geräts. Das Handbuch enthält grundlegende Informationen über das Gerät und die Software, die den 

Benutzern zur Verfügung steht, und bietet Unterstützung bei der Bedienung.  

Dieses Handbuch dient NICHT der medizinischen Bewertung oder Stellungnahme in irgendeiner Form. 

Dies ist ein grundlegendes Benutzerhandbuch, in dem der Benutzer Anweisungen zur Inbetriebnahme des 

Geräts und andere grundlegende und wichtige Informationen zur Verwendung des Geräts findet. 

Die Informationen in diesem Handbuch sind nicht als medizinische Meinung, Diagnose oder therapeutische 

Harmonisierung eines konkreten Gesundheitszustandes zu verstehen. Keine der hier beschriebenen 

Harmonisierungsmethoden gilt als medizinische Meinung, Diagnose oder Therapie oder als Methode, die 

diese ersetzen würde. Kunden und Nutzer sollten mit der gebotenen Sorgfalt vorgehen und sich bei offiziell 

anerkannten und zugelassenen Ärzten informieren und beraten lassen. 

Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen kann nur autorisiertes Personal gültige Diagnosen stellen, 

die sich auf sein Fachwissen in der Diagnostik stützen.  

Das Gerät kann nur für Biofeedback verwendet werden.  

Das Gerät ist für die Demonstration und Milderung von Stress geeignet. Bitte beachten Sie, dass die 

Vorschriften in den einzelnen Ländern diesbezüglich sehr unterschiedlich sein können, informieren Sie sich 

daher bitte immer über die in Ihrem Land geltende Gesetzgebung. 

Der Zweck des Systems in allen Bereichen, unabhängig von der speziellen Sprache oder Terminologie, ist es, 

ausschließlich den folgenden Zielen zu dienen: 

Helfen und Erleichtern  

• die Erhebung und Bewertung des persönlichen Stresses, der für die Gesundheit der Kunden wichtig 

sein könnte; 

• die Mobilisierung der Stresserkennungsfähigkeit des menschlichen Körpers und der internen 

Ressourcen der Kunden 

Stress ist ein medizinischer Gesundheitszustand, der Anlass zur Sorge gibt. In der BNO Nr. 10 ist der 

Sachverhalt wie folgt aufgeführt: F43 - Reaktion auf schweren Stress und Anpassungsstörungen; und F43.0 - 

Akute Stressreaktion; F43.1 - Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD); - F43.2 - Anpassungsstörungen; 

F43.8 - Andere Reaktionen auf schweren Stress; und F43.9 - Reaktion auf schweren Stress, nicht spezifiziert. 

Die Auslegung des Wortes "akut" obliegt dem Therapeuten oder den Klienten und nicht dem Hersteller des 

Geräts oder dem Handbuch. 

Das Gerät ist für den Einsatz in typischen häuslichen oder klinischen Umgebungen konzipiert und gemäß den 

harmonisierten Normen der Medizinprodukteverordnung zugelassen. 
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Teil 3 - Wie nutzen Sie Ihren HOH? 
Die Verwendung des Geräts ist als universelles elektrophysiologisches Biofeedbacksystem angezeigt (siehe 

Einzelheiten in Teil 1.1).  

Das Gerät kann kontinuierlich bei verschiedenen Kunden verwendet werden (es wird als Einweggerät 

betrachtet). 

 

Teil 3.1 - Indikationen für die Verwendung 

a) die Erkennung und Reduzierung von Stress, 

b) die muskuläre Umerziehung bei Verletzungen, Muskelschwäche, Dystonie, Muskelverspannung und/oder 
Muskelkrämpfen, 

c) die Verringerung von Schmerzen, 

d) die Heilung von Traumata und/oder Wunden 

 

Teil 3.2 - Kunden 
Das Klientel sollte aus Männern und Frauen zwischen 18 und 65 Jahren oder aus Haustieren bestehen, die 

älter als 6 Monate sind.  

(siehe Ausnahme von den Verboten in Teil 5 - Sicherheit des Kunden). 

Die körperliche oder geistige Einschränkung wird in Teil 5 festgelegt   

Menschliches Gewicht: > 20 kg 

Staatsangehörigkeit: nicht relevant 

Gesundheit: siehe Einschränkung in Teil 5 - Sicherheit des Kunden   

Häufigkeit der Anwendung: nicht begrenzt; vorgeschlagen: bis zu 2 Mal pro Tag 

Wenn der Kunde ein Benutzer ist: siehe Erwartung in Teil 3.4 - Der Benutzer 

 

Teil 3.3 - Umgebung der Nutzung 
Um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass am Einsatzort 

die nachstehenden Anforderungen erfüllt sind. 

Der Schutz des Kunden und des Anwenders ist absolut notwendig und eine Anforderung der Gesetzgebung. 

Verletzungen können durch zwei Quellen verursacht werden, können aber durch die Verwendung von 

Computerakkus, die nicht an die Steckdose angeschlossen sind, oder durch die Verwendung eines 

medizinischen Spannungsschutzes vermieden werden: 

• Ein Kurzschluss, wenn der Strom vom Kunden gegen die Erde geleitet wird; 

• Überspannung und Blitzschlag. 
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Sie können nicht auftreten, wenn der Computer nur die Batterie als Stromquelle nutzt. Ein Akku ist jedoch 

schnell leer (ein oder zwei Stunden). Daher ist es praktisch, am Netz zu arbeiten, was bedeutet, dass ein 

Schutzgerät verwendet werden muss. Eine Schutzvorrichtung wird als "medizinischer Transformator" 

bezeichnet. Der Schutz des Kunden und des Benutzers kann durch die folgenden spezifischen Komponenten 

gewährleistet werden: 

• Kurzschluss: RCD (Residual Current Device) oder ELB (Earth/Ground Leakage Protector), verfügbar; 

• Blitzschutz/Netzstromversorgung: eine Schutzplatte, erhältlich im Fachhandel. 
Bitte verwenden Sie das Gerät mit einem Computer, der nur im Batteriebetrieb arbeitet, ohne direkt an eine 

Stromquelle angeschlossen zu sein. 

Das Gerät kann zu Hause (Home Use), von Profis (Professional Use) und für den Innenbereich verwendet 

werden.  

Das Gerät muss in der Mitte einer stabilen Unterlage/eines Tisches stehen, damit es nicht auf den Boden 

fällt. Im Falle eines Unfalls ist die Sicherheit des Geräts nicht beeinträchtigt, es muss jedoch zur Untersuchung 

zurückgeschickt werden Teil 23.1 - Service.   

Anforderungen an die Räumlichkeiten: Die Fläche des Raums muss mindestens 12 m betragen2 , der der 

Begegnung zwischen dem qualifizierten Biofeedback-Techniker oder Fachmann und den Klienten dient, mit 

einer angemessenen Heizung und Beleuchtung ausgestattet ist und von öffentlichen Plätzen aus leicht 

zugänglich ist; mit einem Warteraum und Toiletten sowie einem Waschbecken mit Warmwasser für die 

Klienten ausgestattet ist.  

Es ist wichtig, dass die Kunden mindestens 45 Minuten in einer bequemen Umgebung (Sessel, Bett) 

verbringen können.  

Entspannende und beruhigende Musik und Licht sind erlaubt, wenn sie die Kunden nicht stören 

(Umgebungshelligkeit: 100 - 500 Lux; Umgebungstemperatur: 20-24o C).     

Es ist ratsam, dafür zu sorgen, dass den Kunden vor und nach den Sitzungen frisches Wasser zur Verfügung 

steht.  

(siehe Ausnahmen von den Verboten in Teil 5 - Sicherheit des Kunden und Teil 27 - Technische Daten). 

Teil 3.4 - Der Benutzer 
Bei der Konzeption und der Art der Verwendung des Geräts gibt es keine Unterschiede, ob es von normalen 

Menschen oder von Fachleuten bedient wird, da die Risikoanalyse der Ergebnisse, die von normalen 

Menschen oder von Fachleuten geliefert werden, keine Unterscheidung hinsichtlich der Konzeption 

rechtfertigen. 

Sehbehinderte Personen (die nicht in der Lage sind, die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen und 

Vorschläge zu erkennen) oder geistig Behinderte (die nicht in der Lage sind, den angezeigten Informationen 

und Vorschlägen zu folgen) sind nicht in der Lage, das Gerät selbstständig zu nutzen.    

 
Gewöhnliche Personen können das Gerät ohne Grundausbildung nicht bestimmungsgemäß bedienen, was 

bedeutet, dass  

- dauert die Operation länger,  

- das Gerät bei unsachgemäßem Gebrauch nicht mehr funktioniert,  
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- oder leitet eine andere Art der Entspannung ein,  

Diese Vorkommnisse bergen kein gesundheitsschädigendes Risiko, wenn der Benutzer die Anweisungen der 

Teile 3 und 5 beachtet.   

Benutzer des Geräts 

- Die Ausbildung ist nicht begrenzt, wenn die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind; 

- geistig befähigt (auch der Kunde, wenn er ein Nutzer ist),  

- müssen an einer Grundschulung in der Bedienung des Geräts und der vom Verkäufer angebotenen 

Software teilnehmen, bei der sie lernen, wie man die Belastung kartiert und wie man eine 

Harmonisierung erreicht (ca. 6 Stunden);  

- muss das aktuelle Benutzerhandbuch gelesen und verstanden haben;  

- Die Nutzer müssen über Grundkenntnisse in einer der Sprachen verfügen, in denen die Software 

verfügbar ist (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch); 

- muss sich bei Problemen, Missverständnissen, offenen Fragen, ... mit dem Verkäufer in Verbindung 

setzen, um alle unerwarteten Auswirkungen bei der Nutzung oder Änderung zu vermeiden; 

- versteht sich auf Hygiene (Reinigung). 

 -Warnungen: Der Hersteller muss über alle Änderungen in Bezug auf die Identifikation des Benutzers 
oder des Geräts und die Erreichbarkeit (Name, Adresse, Post, Gerät, ...) informiert werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teil 4 - Haftungsausschluss 
Das Gerät soll als elektrophysiologisches Biofeedbacksystem eingesetzt werden, das zur Erkennung und 

Linderung von Stress entwickelt wurde. 

Über die Erkennung von Stress hinaus ist das Gerät für diagnostische Zwecke nicht geeignet. Stress kann aus 

verschiedenen Lebensbereichen stammen, die durch dieses System mit Unterstützung verschiedener 

pädagogischer Multimedien harmonisiert werden können. Das Gerät überwacht die elektrophysiologische 

Reaktivität der Klienten, was eine weitere Methode zur Erkennung von Stress darstellt.  

Diagnosen dürfen nur von zugelassenen Ärzten gestellt werden. 

Das System ist so eingestellt, dass es minimale elektrische Unterschiede oder Reaktionen und auch andere 

biologische Stressfaktoren aufzeigen kann. Seine Empfindlichkeit ist hoch eingestellt, um die auftretenden 

Anzeichen von Stress wahrzunehmen; daher können die Ergebnisse außerhalb des Bereichs der Werte liegen, 

die der Klient wahrnehmen kann, daher erfordert die Auswertung der Ergebnisse die Zusammenarbeit mit 

einem qualifizierten Biofeedback-Techniker oder Experten. Bitte beziehen Sie sich immer auf die Meinung 



 HOH - Benutzerhandbuch Spange 64 16.05.2022 

Das vorliegende Benutzerhandbuch ist ein offizielles Dokument, das von der Mandelay Kft. als Hersteller des HOH erstellt wurde, um den 

ordnungsgemäßen und reibungslosen Betrieb des Gerätes zu unterstützen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gilt die ungarische Version des 

Handbuchs als normativ, während offizielle Übersetzungen in anderen Sprachen verfügbar sind. Sollten Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie 

bitte an die folgende E-Mail-Adresse: info@scio-eductor.com 

16/68 

eines qualifizierten Praktikers und bitten Sie um weitere Referenztests. Über die Erkennung und Verringerung 

von Stress hinaus können mit Hilfe des Gerätes keine weiteren Untersuchungen durchgeführt werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teil 5 - Sicherheit des Kunden 
Diese Informationen sind von größter Wichtigkeit und müssen stets verfügbar gehalten werden. Diese 

wichtigen Informationen sind für den sicheren Betrieb des Geräts von Bedeutung.  

Hinsichtlich der grundlegenden Anforderungen an medizintechnische und therapeutische Produkte müssen 

die unter dem Absatz aufgeführten Punkte im Hinblick auf den sicheren Betrieb des Produkts klar formuliert 

und angegeben werden. Daher sind auf der Grundlage einer Risikoanalyse die folgenden Warnhinweise bei 

der Anwendung des Gerätes zu beachten. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den 

Kundendienst des Herstellers unter der folgenden E-Mail-Adresse: info@scio-eductor.com 

Wenn Sie ein Problem haben, rufen Sie bitte einen unserer lokalen Vertreter an: https://www.scio-

eductor.com/contacts/brokers 

Die Verwendung einer falsch gewählten Harmonisierung hat keine nachteiligen Auswirkungen für den 
Kunden. 
 

mailto:info@scio-eductor.com
https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers
https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers
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Sollte das Gerät oder das Programm aus irgendeinem Grund anhalten, auch während des Trainings, 
können Sie das Gerät und/oder das Programm neu starten und die Harmonisierung des Klienten 
fortsetzen. 
Der Klient kann keinen Schaden erleiden, wenn das Programm anhält. 
Es kann sein, dass das Training nach dem Neustart weniger Zeit in Anspruch nimmt, da die 
Harmonisierung bereits vorher begonnen hat. 
 
Wenn die falsche Harmonisierung gewählt wurde, kann das Programm entweder unterbrochen, 
abgeschaltet oder fortgesetzt werden, und dann kann der geplante Bereich am Ende des ungeplanten 
Trainings harmonisiert werden. 
Ein Schaden für den Kunden kann durch die ungeplante Harmonisierung nicht entstehen. 
Die Harmonisierung stärkt den trainierten Bereich, wirkt sich aber auf einen richtig harmonisierten 
Bereich neutral aus, ohne negative Folgen. 
 

Teil 5.1 -  Gebrauchsanweisung  
 Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung durch. 

 Das System ist nur für die Verwendung durch qualifiziertes Personal bestimmt.  

 Das Gerät des Universellen Elektrophysiologischen Biofeedbacksystems ist nicht für die Verwendung 

als alleinige Methode zur Harmonisierung von Krankheiten bestimmt und kann anerkannte 

medizinische Gutachten nicht ersetzen. 

 EEG (Elektroenzephalopathie) Biofeedback, Hirnwellen Stressabbau und EKG (Elektrokardiogramm), 

EMG (Elektromyographie) und GSR (galvanische Hautreaktion) Daten sind nur indikativ und im 

Hinblick auf Stressabbau vorbereitet; sie können nicht für die Erlangung eines medizinischen 

Gutachtens, Intervention verwendet werden, daher sind diese streng verboten. 

 Bewegen Sie weder die Verbindung der Gurte noch das Gerät zu irgendeinem Zeitpunkt während der 

Sitzung. 

 Bitte speichern Sie die erhaltenen Daten zur späteren Verwendung. 

 Bitte beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise, die auf dem Produkt oder unten in diesem 

Dokument stehen. 

 

Teil 5.2 -  Warnhinweise 
Die Warnhinweise müssen im Hinblick auf den sicheren Betrieb des Produktes eindeutig formuliert und 

angegeben werden - dies ist eine Grundanforderung an medizintechnische und therapeutische Produkte. Auf 

der Grundlage einer Risikoanalyse sind die folgenden Warnhinweise bei der Anwendung des Gerätes zu 

berücksichtigen. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers unter 

der folgenden E-Mail-Adresse: info@scio-eductor.com  

 Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Zweifel an seiner Funktionstüchtigkeit haben. 

 Verwenden Sie das Gerät nicht auf Clients  

o die an Epilepsie leiden oder bei denen Epilepsie in der Krankengeschichte vorkommt. 

o die verkrüppelt, behindert oder nicht in der Lage sind, sich frei zu bewegen, basierend auf 

einer Erklärung eines zugelassenen Arztes,  

o mit einem schweren Kopftrauma, 

o die schwanger sind, stillen oder eine Schwangerschaft planen, 



 HOH - Benutzerhandbuch Spange 64 16.05.2022 

Das vorliegende Benutzerhandbuch ist ein offizielles Dokument, das von der Mandelay Kft. als Hersteller des HOH erstellt wurde, um den 

ordnungsgemäßen und reibungslosen Betrieb des Gerätes zu unterstützen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gilt die ungarische Version des 

Handbuchs als normativ, während offizielle Übersetzungen in anderen Sprachen verfügbar sind. Sollten Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie 

bitte an die folgende E-Mail-Adresse: info@scio-eductor.com 

18/68 

o mit schweren psychischen Erkrankungen wie Demenz oder Schizophrenie, psychiatrischer 

Krankenhausaufenthalt in den letzten zwei Jahren, 

o die eine frühere Herzoperation wie einen Bypass oder eine Herztransplantation hatten,  

o die den Zweck und die Fähigkeit der Verwendung des Geräts NICHT kennen,  

o mit Herzschrittmachern, 

o mit elektrischer Hyperaktivität, 

o unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol, 

o mit einer Infektion oder Wunde oder einem anderen äußeren Trauma an den Stellen, an 

denen die Elektrodenbänder des Geräts angebracht werden sollen, 

o mit feuchter, dünner oder punktierter Haut an der Stelle, an der die Elektrodenbänder des 

Geräts angebracht werden sollen, 

o mit Teilnahme an einer klinischen Studie oder einer anderen Art von Forschung in den letzten 

30 Tagen. 

 Verwenden Sie die Geschirre NICHT auf gereizter, entzündeter, roter oder verletzter Haut. 

 Verwenden Sie das Gerät NICHT bei Personen, die nicht voll geschäftsfähig sind, oder bei 

entmündigten Probanden. 

 Seien Sie vorsichtig bei psychotischen Klienten oder Klienten mit Elektroschocks in der 

Vergangenheit. 

Die Nichtbeachtung von Warnhinweisen kann zum sofortigen Verlust der Garantie führen und der Hersteller 

haftet nicht für die Folgen von Zuwiderhandlungen. 

 

Teil 5.3 -  Vorsichtsmaßnahmen 
 Die Metallteile des Gurtzeugs dürfen die Hautoberfläche nicht direkt berühren. 

 Seien Sie vorsichtig mit psychotischen Klienten oder mit Klienten, die psychotische Spuren in ihrer 

Krankengeschichte aufweisen. 

 Verwenden Sie das Gerät nicht, während andere Computerprogramme ausgeführt, installiert oder 

aktualisiert werden. 

 Verwenden Sie das Gerät nicht mit Werkzeugen und Zubehör, die von anderen Anbietern als dem 

Hersteller vertrieben werden. 

 Zwischen dem Client und dem Gerät muss ein Abstand von mindestens 2 m bestehen. 

 Das USB-Kabel muss mindestens 1,8 m lang sein und darf nicht länger als 2,0 m sein, da es sonst bei 

der späteren Verwendung Probleme verursachen kann.  

 Legen Sie KEINE Gegenstände auf das USB-Kabel. 

 Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigten USB- oder Elektrodenkabeln. 

 Stellen Sie das Gerät NICHT auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch. 

 Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Stoffen. Entflammbare 

Narkosemittel oder durch Oxidation entstehende Gase wie Distickstoffoxid [N2O] und Sauerstoff sind 

zu vermeiden! 

 Vor der Benutzung des Gerätes muss sichergestellt werden, dass brennbare Lösungsmittel und 

Lösungen, die zur Reinigung und Desinfektion verwendet werden, vollständig verdunstet sind. Auf 

die Entzündung von körpereigenem Gas ist besonders zu achten! 

 ACHTUNG: Das Gerät kann nur von einem Laptop über ein USB-Kabel versorgt werden. Die 

Verwendung von anderen Elementen kann das Gerät beschädigen! Schließen Sie das Gerät nur über  
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 den USB-Anschluss Ihres Computers an! Verwenden Sie das Gerät von einem Computer mit 

wiederaufladbarem Akku, während der Computer nicht an die Steckdose angeschlossen ist, oder 

verwenden Sie ein Ladegerät, das die Anforderungen der medizinischen Normen erfüllt. 

 

 Halten Sie das Gerät von Kindern fern. 

 Die Benutzer müssen das Gerät vor jedem Gebrauch überprüfen und sicherstellen, dass es 

ausreichend sauber ist. 

 Reinigen Sie die Gurte nach jedem Gebrauch (vor allem, wenn ein Infektionsrisiko vermutet wird). 

 Stoffe, Reinigungsmittel oder andere Chemikalien müssen in getrennten Bereichen gelagert werden, 

um ihre Selbstentzündung zu vermeiden.  

 Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit Geräten, die Kunden mit Atembeschwerden mit 

Sauerstoff versorgen. 

 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das USB-Kabel ab, bevor Sie es entsorgen, reinigen oder 

auf das Vorhandensein von Fehlern untersuchen. 

 Versuchen Sie nicht, das Gerät mit trockener Hitze oder nass zu reinigen. 

 Verwenden Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Flüssigkeiten. 

 Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein und lassen Sie es nicht nass werden, damit die 

Flüssigkeit ablaufen kann. 

 Nicht Temperaturen und Feuchtigkeit aussetzen, die höher sind als in Teil27 - Technische Daten 

angegeben.  

 Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, zu zerlegen oder zu warten.  

 Sie dürfen nicht gequetscht, durchstochen oder kurzgeschlossen werden, und sie dürfen nicht aus 

Feuer oder Wasser entfernt werden.  

 Überprüfen Sie das Vorhandensein von Fehlern in Stromkabeln und Komponenten. Im Falle eines 

Defekts darf das Gerät bis zum Austausch nicht verwendet werden. 

 Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, verwenden Sie nur 

empfohlenes Zubehör und setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.  

 Das Gerät darf nicht zerlegt werden; es enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden 

können. Wenden Sie sich zur Fehlersuche an das Servicepersonal. 

 Verwenden Sie nur vom Hersteller geliefertes Zubehör und Ersatzteile; die Verwendung von anderem 

Zubehör kann die Betriebssicherheit des Geräts beeinträchtigen. 

 Es ist nicht erlaubt, diese Geräte zu verändern. 

 Elektromagnetische Interferenzen (EMI) können die ordnungsgemäße Funktion des Universellen 

Elektrophysiologischen Biofeedbacksystems beeinträchtigen. Durch Beseitigung der Störquelle kann 

das Gerät wieder normal funktionieren. 

 Für eine optimale Leistung wird empfohlen, dass alle elektronischen Geräte wie Mobiltelefone, 

Radios oder andere Geräte dieser Art einen Abstand von mindestens 1,5 Metern haben. Dadurch 

wird das Potenzial für externe Störungen reduziert. Es ist jedoch möglich, den Computer in einem 

Radius von 1,5 Metern zu halten, wenn die Wi-Fi-Option deaktiviert ist. 

Die Nichtbeachtung von Vorsichtsmaßnahmen kann zum sofortigen Verlust der Garantie führen, und der 

Hersteller haftet nicht für die Folgen von Zuwiderhandlungen. 
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Teil 5.4 - Unerwünschte Nebeneffekte 
Der Hersteller führt laufend Risikoanalysen durch, um mögliche unerwünschte Nebenwirkungen, die bei der 

Verwendung des Geräts auftreten können, zu verringern. Die Überwachung nach dem Inverkehrbringen und 

die Erfahrungen mit der Vermarktung zeigen, dass bei einigen Kunden unerwünschte Reaktionen aufgetreten 

sind. 

- Leichtes Schwindelgefühl nach der Harmonisierung. Bitte beachten Sie, dass dies durch den 

Gesundheitszustand des Klienten bedingt sein kann, z.B. durch hohen Blutdruck oder nach der 

Harmonisierung durch Aufstehen aus einer gestreckten, lockeren, zurückgelehnten Körperhaltung ausgelöst 

werden kann.  

Wenn dieses Gefühl in irgendeiner Hinsicht ungewöhnlich ist und Anlass zur Besorgnis gibt, muss der Kunde 

seinen Hausarzt oder seine Hausärztin aufsuchen. 

- Bei der transkutanen Biofeedback-Interaktion mit dem zentralen Nervensystem kann das Gerät eine 

vegetative Nervensystemkaskade auslösen, die zu einer vasovagalen Krise führen kann. Der Klient kann 

übermäßig schwitzen, er/sie kann Übelkeit oder Schwindelgefühle haben. Legen Sie in diesem Fall ein kühles 

und feuchtes Tuch mit leichtem Druck auf die Augen des Kunden und sagen Sie ihm, er solle sich entspannen, 

tief einatmen und abwarten. 5 bis 10 Minuten warten, bis die vasovagale Krise abklingt. In extremen Fällen 

kann es zu Ohnmachtsanfällen kommen.  

Wenn dieses Gefühl in irgendeiner Hinsicht ungewöhnlich ist und Anlass zur Besorgnis gibt, muss der Kunde 

seinen Hausarzt oder seine Hausärztin aufsuchen. 

- Einige Kunden können eine außergewöhnliche Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Kunststoffen, 

Gummiderivaten oder Metallen aufweisen. Im Allgemeinen handelt es sich dabei um Menschen, die nicht 

viel Schmuck tragen und nicht zu viele Kosmetika und Duftstoffe verwenden. Einige Kunden können an den 

Berührungspunkten der Gurte eine leichte Rötung der Haut entwickeln. 

 Wenn dies Anlass zur Sorge gibt, muss der Kunde überlegen, ob er zur nächsten Sitzung zurückkehrt, bevor 

er seinen Hausarzt aufsucht. 

Im Falle von Unannehmlichkeiten, die durch die Verwendung des Geräts verursacht werden, bitten wir den 

Kunden, seinen Hausarzt aufzusuchen und uns darüber zu informieren (Teil 5.10 - Unannehmlichkeiten und 

Beschwerden, Teil 5 - Sicherheit des Kunden). 

 

Teil 5.5 - Regeln für Gurte und Verbindungen 
Verwenden Sie nur Gurtzeuge und anderes Zubehör, das zusammen mit dem Gerät vertrieben wird. Andere 

Gurtzeuge (Elektroden) und/oder Zubehörteile, die nicht Teil des ursprünglich registrierten Kits sind, müssen 

von den Anwendern auf eigene Verantwortung verwendet werden, wobei der Hersteller nicht für die 

Ergebnisse der Verwendung haftet. Bitte beachten Sie die Fotos der ursprünglich registrierten Gurtzeuge in 

Teil 26. Die Teile des Gurtzeugs sind dem Verschleiß unterworfen, deshalb bitten wir Sie, im Falle der Alterung 

neue Teile mit Hilfe unseres Vertreters zu kaufen: https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers 

Die Gliedergurte sind so konzipiert, dass sie bequem, flexibel und einfach zu handhaben sind, ohne dabei an 

Qualität einzubüßen. Die Gurte sind in vier Farben lackiert, die Sie sehr vertraut geworden sind, rot, blau, 

gelb und schwarz, Farben, die angeben, welche Extremität, um den Gurt zu verbinden. 

https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers
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Verbinden Sie die Kabelbäume auf folgende Weise: 

Rotes Band am rechten Handgelenk 

Gelbes Band am linken Handgelenk 

 

 

 

 

 

 

 
Schwarzes Band am linken Knöchel 

Blaues Band am rechten Knöchel 

 

 
Kopfgurt auf die Stirn (die Streifen müssen zur Stirn zeigen; es ist wichtig, dass sich das Kabel auf der rechten 
Seite befindet). 
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Um beste Ergebnisse zu erzielen oder wenn die Gurte direkt mit der Haut in Berührung kommen, wird die 

Verwendung von elektrisch leitfähigem Spray oder Creme empfohlen. Die Wirksamkeit der Harmonisierung 

kann verringert oder behindert werden, wenn ein anderes Material zwischen dem Gurt und der Haut 

eingefügt wird (z. B. ein Gewebe). 

 

Teil 5.6 - Gurtzeug-Checkliste 
Bitte prüfen Sie im Interesse Ihres Kunden immer, ob die oben genannten Warnungen ernst genommen 

werden. 

• Bevor Sie das Programm starten, legen Sie die Gurte entsprechend dem Farbcode auf die Haut des 

Kunden. 

• Erklären Sie dem Kunden die Funktionen der Auffanggurte, ihre Lage und die Zeit, in der sie getragen 

werden müssen. 

• Prüfen Sie, ob der Klient in der Vergangenheit unangenehme Erfahrungen gemacht hat, die im 

Zusammenhang mit dem Tragen von Elektroden unangenehme Gefühle hervorrufen oder ihn 

ängstlich machen (z.B. eine frühere Elektrokrampftherapie) 

 

Teil 5.7 - Reinigung von Gurtzeugen 
Um Hautreizungen zu vermeiden, reinigen Sie jedes Mal vor und nach dem Gebrauch den Teil des Geschirrs, 

der mit der Haut des Kunden in Berührung kommt, mit einer Reinigungslösung (3 - 5% Peroxid oder 10%ige 

Alkohollösung). Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese das gummierte Gewebe 

beschädigen können, wodurch das Gurtzeug seine Leitfähigkeit verlieren kann. Reinigen Sie die Gurte 

gelegentlich mit warmer Seifenlauge. 

 

Teil 5.8 - Biokompatibilität 
Die Hautoberfläche des Kunden (am Kopf/Stirn, an den Hand- und Fußgelenken) wird von Kunststoffen, 

Gummiderivaten und Metall berührt. Die Zusammensetzung dieser Materialien wird von der Haut der 

Kunden mit durchschnittlicher Empfindlichkeit akzeptiert (sie enthalten keine lebenden oder toten tierischen 

Gewebe). Der Metallteil ist abgedeckt, um das Risiko von Prellungen, Wunden oder Blasen bei der Arbeit mit 

Kunden mit elektrischer Überempfindlichkeit zu vermeiden. 

Wenn an einer Stelle, an der die Elektroden die Haut berühren, eine Rötung der Haut auftritt und dies Anlass 

zur Sorge gibt, muss der Kunde überlegen, ob er zur nächsten Sitzung zurückkehrt, bevor er seinen Hausarzt 

aufsucht. 

 

Teil 5.9 - Wartung 
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist das Gerät wartungsfrei.  
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Auf Wunsch überprüfen wir die Funktionsweise des Geräts und der Software auf unseren jährlichen 

Konferenzen.  Sie können mehr über diese Konferenzen auf unserer Webseite lesen: conference.scio-

eductor.com  

Teil 5.10 - Unannehmlichkeiten und Reklamationen 
Im Interesse Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer bitten wir Sie, alle Beschwerden, Empfindlichkeiten, 

Verletzungen oder Unfälle im Zusammenhang mit dem Gerät dem Verkäufer des Geräts oder unserem Home 

Office in Budapest zu melden:  

https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers oder info@scio-eductor.com 

Mit Ihrer Hilfe werden wir in der Lage sein, das Gerät und seine Dienste weiterzuentwickeln.  

 

Teil 5.11 - Fehlersuche 
1, Die Led-Leuchten sind überhaupt nicht eingeschaltet:  

Zeigt an, dass keine Verbindung mit dem Gerät besteht. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät 
eingeschaltet ist.  
Tauschen Sie das USB-Kabel aus, da es beschädigt sein könnte, und schalten Sie die Box etwa 10-15 
Mal ein und aus, um die Oxidation vom Schalter zu entfernen.  

 
2, Nur eine Led-Leuchte leuchtet:  

die Software hat das Gerät nicht erkannt.  
" Diese Seriennummer existiert nicht in unserer Datenbank" 
- Fehlende Registrierung. Loggen Sie sich in Ihr SCIO-EDUCTOR.COM Konto ein. Klicken Sie auf 
"Bestellsystem" und wählen Sie "Meine Geräte". Wenn Sie Ihre Seriennummer nicht in der Liste sehen, 
fügen Sie sie bitte hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche "Assign a Device to My Account" klicken. Geben 
Sie alle relevanten Informationen ein und senden Sie dann die Anfrage ab. Einer unserer 
Administratoren wird Ihren Antrag prüfen und sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen. 
- Die Seriennummer Ihres Geräts ist falsch. Sie ist auf einem Etikett auf dem Gerät und im Inneren des 
Geräts in einem Chip gespeichert. Wenn diese beiden Seriennummern nicht übereinstimmen, erhalten 
Sie diese Meldung während des Aktivierungsprozesses. Wenn diese Meldung erscheint, kontaktieren 
Sie uns bitte unter info@scio-eductor.com. 

 
3, Die Software erkennt das Gerät nicht. 

- Ziehen Sie das USB-Kabel vom Gerät ab und schließen Sie es wieder an. 
- Ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer ab und schließen Sie es wieder an.  
- Stecken Sie das USB-Kabel in einen anderen USB-Anschluss Ihres Computers  
- Prüfen Sie, ob Ihr Treiber erfolgreich installiert wurde (siehe 'Wie kann ich den USB-Treiber des Geräts 
installieren?') 
- Überprüfen Sie, ob der Kommunikationsanschluss (COM) auf COM1 eingestellt ist (siehe 
'Konfigurieren des Kommunikationsanschlusses (COM-Anschluss) des Systems') und setzen Sie den im 
Programm Schnittstellentyp eingestellten Gerätetyp zurück (siehe 'Auswahl des Schnittstellentyps'). 
 

4, Hauptwarnungen:  
Vergewissern Sie sich zunächst, dass der Computer, das Gerät und das USB-Kabel an ihrem Platz sind.  
- Problemmeldung bei Zugriffsverletzung: Speicher überlastet, Neustart des Laptops erforderlich. 
- Lesen der Adressproblemmeldung: fehlendes Artikelbild oder Video. 
- Kein MCI-Gerät: fehlendes Video. 

https://conference.scio-eductor.com/
https://conference.scio-eductor.com/
mailto:info@scio-eductor.com
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- Commain Exe Lesen der Adresse: Installationsproblem, Neuinstallation. 
- Bitte schließen Sie Ihr Gerät an und aktivieren Sie die Software erneut. 
- USB-Verbindung verloren: Überprüfen Sie das Kabel und starten Sie die Software neu. 

 
Falls die obige Liste nicht weiterhilft, sammeln Sie alle relevanten Informationen und kontaktieren Sie dann 
den Hersteller unter info@scio-eductor.com. Einer unserer Administratoren wird Ihre Anfrage prüfen und 
sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen.  
Falls unser Administrator Ihnen nicht helfen kann, müssen Sie Ihr Gerät zur Überprüfung einschicken. Der 
Administrator wird Sie durch den Prozess des Versands des Geräts führen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teil 6 - Elektrische Sicherheit 
Es ist nachgewiesen, dass die Betriebseigenschaften des Geräts sicher sind und mit den Bestimmungen aller 

international anerkannten und harmonisierten Normen (EMV, Sicherheit) übereinstimmen. Nachstehend 

finden Sie Beispiele für grundlegende Informationen zur elektrischen Sicherheit, die den sicheren Betrieb des 

Geräts im Einklang mit seinem Verwendungszweck noch einfacher machen. 

 

Teil 6.1 - Grundbegriffe der elektrischen Sicherheit 
Die Amperezahl kann einen tödlichen Stromschlag verursachen, nicht die Spannung. In unseren Haushalten 

wird 115V (USA) oder 230V (Europa) Wechselstrom zusammen mit 1A Stromstärke verwendet.  

Ein durch 3 A verursachter Stromschlag ist in der Regel tödlich, aber auch die viel schwächeren 0,2 A können 

Verletzungen verursachen, wenn der Strom durch das Herz fließt. Wenn Ihr Land nicht in die obige Liste passt, 

erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Stromversorger nach den örtlichen Gegebenheiten. 

Tests haben bewiesen, dass das GERÄT mit absolut sicherem Mikrostrom (Milliampere) arbeitet, außerdem 

ist die Hardware mit einem Schutz gegen Überspannung und Überstrom ausgestattet. Das GERÄT wird über 
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ein USB-Kabel von einem Computer aus mit Strom versorgt, wodurch das Verletzungsrisiko minimal ist, wie 

durch Tests nachgewiesen wurde - das Gerät erfüllt alle Sicherheitsanforderungen vollständig.  

Bitte verwenden Sie das Gerät über den Akku des Computers, wenn der Computer im Akkubetrieb arbeitet, 

oder verwenden Sie eine medizinisch sichere Quelle, die mit einem sicheren Überspannungsschutz mit 

Schutzschalter und Ladegerät ausgestattet ist. 

Es ist eine grundlegende Anforderung des Gesetzes zur elektrischen Sicherheit, dass wir unsere Kunden vor 

Verletzungen schützen müssen. Verletzungen können aus zwei Arten von Quellen resultieren, die durch die 

Verwendung von Geräten mit Batterieversorgung oder durch die Verwendung eines Schutzschalters, der vor 

Überstrom schützt, ausgeschaltet werden können: 

(1) Im Falle eines Kurzschlusses, wenn der Strom direkt durch den Körper des Kunden in die Erde fließt. 

(Denken Sie z. B. an ein Messer, das in den Toaster gesteckt wird.) 

(2) Überspannung im Netz durch einen Blitzeinschlag. 

Es kann nicht vorkommen, wenn das Gerät über die Batterie eines Computers betrieben wird. Die Batterien 

können aber innerhalb relativ kurzer Zeit (1 bis 2 Stunden) leer sein. Daher ist es praktischer, das Gerät über 

das Stadtnetz zu betreiben. Dies erfordert jedoch den Einsatz von Schutzvorrichtungen. Diese werden 

"medizinische Transformatoren" genannt.  

Der Schutz kann durch die Verwendung spezieller Komponenten gewährleistet werden: 

- Kurzschluss: Ein RCD (Residual Current Device/Sensor) oder ein ELB (Earth Leakage Breaker) kann 

normalerweise für 30 mA erworben werden. 

- Blitz-/Netzüberspannungsschutz: Dies ist ein Überspannungsschutz, der im Computerhandel 

erhältlich ist. 

 

Teil 6.2 - Anschluss des Systems 
Stromversorgung 

• Schließen Sie das USB-Kabel vom Computer an das Gerät an. 

• Verbinden Sie Ihren Computer über die elektrischen Sicherheitsvorrichtungen mit dem Netzwerk. 

• Von der Netzsteckdose zum FI/ELB, von dort zum Überspannungsschutz und schließlich zum 

Computer. 

 

Teil 6.3 - Reinigung des Geräts 
Das Gerät sollte von Zeit zu Zeit mit einem ähnlichen Reinigungsmittel gereinigt werden, wie es für die 

Reinigung von Elektroden verwendet wird (Teil 5.7). Es ist nicht notwendig, das Produkt nach jedem Kunden 

zu reinigen.  

Das Gerät muss nicht sterilisiert oder speziell gereinigt werden.  
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Teil 6.4 - Schutz gegen Röntgenstrahlen 
Das Gerät wurde so konstruiert, dass es mindestens 50 Röntgenstrahlen standhält (das entspricht etwa 0,5 

Sievert), was 1 Million Mal höher ist als die Röntgenstrahlung unserer Kontrollstellen/Sicherheitsschleusen 

(d. h. das Gerät kann 1 Million Mal durch Röntgenschleusen geführt werden). Geräte, die höheren 

Strahlungsdosen ausgesetzt sind, müssen zu Sicherheitsüberprüfungen gebracht werden. Bei den Käufern 

kann es zu einer eingeschränkten Verbindung zwischen dem Gerät und der Software kommen; die LEDs 

können etwas düsterer sein als zuvor, was die Besitzer ebenfalls auf die Notwendigkeit einer Überprüfung 

des Geräts aufmerksam macht. Bitte melden Sie das Problem dem Verkäufer oder dem Budapester 

Innenministerium:  

(https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers oder info@scio-eductor.com) 

 

Teil 6.5 - Abkopplung vom Versorgungsnetz 
Das Werkzeug zum Lösen kann der Stecker des Geräts oder der abnehmbare Stecker sein.  

Die Positionierung der Vorrichtung muss eine einfache Bedienung des Abziehwerkzeugs ermöglichen. 

In diesem Fall ist das Gerät durch Ziehen des USB-Steckers aus der Buchse des Computers abzutrennen. 

 

Teil 6.6 - Deaktivierungsverfahren 

Der Betrieb des Geräts kann sicher beendet werden, indem es von der Stromversorgung getrennt wird, z. B. 

durch Ziehen des USB-Kabels aus der Steckdose. 

 

 

 

 

 

Teil 7 - Urheberrecht 
Alle Rechte vorbehalten, unabhängig von der Quelle des Kaufs. Kein Teil des Geräts darf kopiert werden, und 

die gespeicherten Daten dürfen weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form weitergegeben werden, ohne 

die vorherige schriftliche Genehmigung der Mandelay Kft, auch bekannt als der Hersteller. 

 

Teil 8. - Daten 
Die Daten können nicht als Ersatz für ärztliche Verordnungen angesehen werden. Die Befolgung der 

medizinischen Anweisungen eines Arztes ist ein Muss. Das Gerät kann von einem geschulten Biofeedback-

Techniker oder Fachmann verwendet werden. 

 

https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers
mailto:info@scio-eductor.com
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Teil 9. - Die kurze Geschichte des Biofeedback 
Die moderne Medizin misst schon seit langem erfolgreich die elektrische Aktivität des menschlichen Körpers. 

Mit Hilfe von EKG, EEG oder EMG sind die elektrischen Aktivitäten des Herzens, der Hirnrinde oder der 

Skelettmuskulatur keine Geheimnisse mehr. Die Diagnostik nach dem Prinzip des Biofeedback beruht auf 

einer ähnlichen Grundlage, aber in diesem Fall wird die Arbeit nicht nur von einer einzigen Maschine erledigt: 

erfolgreiche Diagnostik und Harmonisierung erfordern auch menschliches Eingreifen. 

Während der Biofeedback-Entspannung können Sensoren, die an unserem Körper angebracht sind, die 

wichtigsten Funktionen unseres biologischen Organismus messen. Das Ziel des Biofeedback ist es, die 

Funktionsweise unseres Körpers besser zu verstehen. Diese Informationen sind sehr nützlich, denn so können 

wir die Kontrolle über bestimmte Körperfunktionen behalten, die zu uns gehören. Durch das Erlernen der 

richtigen Technik können wir lernen, wie der menschliche Körper auf bestimmte Stressfaktoren und Reize 

reagiert und wie wir uns gezielt dagegen wehren können. 

Anerkennung der Bedeutung von Biofeedback 

Die Biofeedback-Methode konnte sich durchsetzen, weil der Zusammenhang zwischen Elektrizität und 

Biologie, also lebenden Organismen, erkannt wurde. Die Erkenntnis zeigte, dass jedes Material eine 

einzigartige elektrische Frequenz oder Schwingung besitzt. Unter den Wissenschaftlern sticht der Name von 

Dr. Reinhard Voll hervor, der die Vermutung bestätigte, dass sich bestimmte Eigenschaften von Materialien 

verändern, wenn sie mit unterschiedlich starkem elektrischem Strom verbunden werden. Diese Methode 

kann auch bei der Unterstützung und Stärkung des Gewebes des menschlichen Körpers wirksam sein. 

Im Jahr 1908 entwickelte Edmund Jacobson die Technik der progressiven Muskelentspannung (1958). 

Die Forschungen zur Konditionierung der Muskelentspannung wurden vor 50 Jahren durchgeführt, und die 

Ergebnisse sind auch heute noch gültig. Zum Beispiel verwenden die meisten Biofeedback-Therapien die 

Technik der regelmäßigen Entspannung. Das System von Jacobson hat sich im Laufe der Zeit stark verändert, 

aber seine Ideen und Forschungsmethoden werden von vielen zeitgenössischen Klinikern verwendet. 

Es ist wichtig, den Namen von McGuigan zu erwähnen, der als erster eine bestimmte Art von 

medizintechnischen und therapeutischen Instrumenten einsetzte, um ein Feedback über die physiologischen 

Reaktionen zu erhalten. McGuigan (Jacobson und McGuigan, 1978) verwendete einen Prototyp der 

modernen Biofeedback-Instrumente. Bei diesem Verfahren ermittelt ein Beobachter mit Hilfe eines 

Oszilloskops die Spannung des Muskels, der den Unterarm anspannt. Später modifizierte Wolpe (1973) die 

Technik von Jacobson und popularisierte seine Version als Teil der systematischen emotionalen 

Entspannungstechnik. 

1958 begann Kamiya (1969) mit der Untersuchung der Bewusstseinsveränderungen bei menschlichen 

Versuchspersonen parallel zu den Veränderungen im Alpha-Rhythmus des EEG. Er entwickelte eine Aufgabe, 

bei der eine Glocke regelmäßig läutete und die Versuchspersonen angeben sollten, ob sie die Freisetzung von 

EEG-Alpha-Wellen unmittelbar vor dem Läuten der Glocke wahrnahmen. Viele konnten lernen, diese 

Aufgabe zu erfüllen, was später zu der Fähigkeit führte, die sie zu besitzen begannen und mit der sie in der 

Lage waren, die Alphawellen ihres Gehirns ohne den Lärm der Glocke zu regulieren. Obwohl die ersten 

Aussagen der Alphawellen-Prüfer übertrieben waren, setzten Kamiya und seine Kollegen ihre Forschungen 

fort, die später zur Entwicklung wirksamerer klinischer Methoden führten. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit 

der Ergebnisse ist die klinische Nützlichkeit des Trainings zur Erzeugung von EEG-Alpha-Rhythmen nach wie 

vor problematisch (Miller, 1974). 
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Das Biofeedback als therapeutische Technik wurde bereits in den 1970er Jahren in verschiedenen Bereichen 

eingesetzt, z.B. bei psychischen Störungen, Magen-Darm-Problemen, verursacht durch Gefäßverengungen 

oder bei Kopfschmerzen, die durch Muskelverspannungen entstehen. 

Mit der Feedback-Technik können Kopfschmerzen behandelt werden, die durch Muskelverspannungen 

verursacht werden. Den Klienten wurde durch EMG-Training beigebracht, wie sie die Spannung in ihrem 

Stirnmuskel verringern können. Diese Verfahren wurden zur Verringerung der Blutgefäßkontraktion 

eingesetzt, und gleichzeitig wurde eine andere Technik zur Verstärkung der Muskelkontraktionen verwendet. 

Ancoli und Kamiya (1978) untersuchten mehrere problematische Bereiche im Zusammenhang mit EEG-

Biofeedback. Eine der ungelösten Fragen war zum Beispiel, ob der aufgezeichnete Anstieg von EEG-Alpha das 

Ergebnis der verringerten visuellen und okulomotorischen Reaktion war oder nicht. Ancoli und Kamiya 

überprüften zwischen 1968 und 1976 insgesamt 45 verschiedene EEG-Biofeedback-Studien und kamen zu 

dem Schluss, dass die meisten von ihnen methodische Mängel aufwiesen. Ihrer Meinung nach kamen viele 

negative Ergebnisse durch die Kürze der Studienergebnisse und durch die Unzulänglichkeit der 

Versuchsbedingungen zustande. Sie schlugen den Wissenschaftlern für die Zukunft vor, mindestens 4 

Prüfungen zu einem Thema durchzuführen, was eine quantitative Entwicklung bedeutete, und 

experimentelle Prüfungen auf der Grundlage eines kontinuierlichen Feedbacks von mindestens 10 Minuten 

durchzuführen. 

Einer der interessanten Bereiche ihrer Untersuchungen war die empirische Validierung der operanten 

Konditionierung der viszeralen oder unwillkürlichen Muskeln. Seit 1938, als Skinner die operante 

Konditionierung der vasokonstriktorischen Reaktion nicht nachweisen konnte, interessierten sich die 

Forscher für diese Bereiche der Disziplin. 

Neal Miller und seine Kollegen (der verstorbene Leo DiCara) hatten sich jahrelang vor allem mit der 

Erforschung der instrumentellen autonomen Konditionierung von Tieren befasst. Im Jahr 1968 beobachteten 

DiCara und Miller, dass Laborratten lernen konnten, einem Schock zu entgehen, indem sie ihre eigene 

Herzfrequenz verringerten. Miller versuchte im folgenden Jahr vergeblich, diese Ergebnisse zu reproduzieren. 

Doch im gleichen Zeitraum zeigten andere Forscher, dass die viszerale Konditionierung beim Menschen durch 

den Einsatz von Feedback-Techniken aufgezeigt werden kann (Miller und Dworkin, 1974). 

Unabhängig davon, dass sich die ursprünglichen Erkenntnisse Millers inmitten der sich verändernden 

komplexen Wechselwirkungen als künstlich provoziert erwiesen, blieben sie weiterhin undefiniert. Zweifellos 

inspirierten seine frühen Veröffentlichungen über die viszerale Konditionierung von Tieren andere in hohem 

Maße dazu, ähnliche Forschungen am Menschen zu initiieren, wodurch diese Wissenschaftler in der Lage 

waren, verfeinerte Biofeedback-Techniken zu entwickeln. 

Der weniger bekannte H. D. Kimmel (1960) verbrachte Jahre mit der Erforschung der instrumentellen 

Konditionierung des menschlichen vegetativen Nervensystems. Die Ergebnisse der vorangegangenen 

Experimente zur galvanischen Hautreaktion (GSR) veranlassten Kimmel und seine Studenten zu weiteren 

Experimenten und diese fanden heraus, dass die GSR von Probanden durch angenehme Düfte reguliert 

werden kann. Kimmel (1974) fasste die bis 1967 abgeschlossenen Forschungen zusammen. Ein Teil davon 

waren 16 GSR-Studien, fünf Herzfrequenz- und drei vasomotorische Reaktionsstudien. Alle Ergebnisse dieser 

Studien unterstützen die Idee, dass die ANS durch operante Konditionierung beeinflusst werden kann. 

Katkin und Murray (1968) stellten diese Ergebnisse in Frage und argumentierten, dass diese Ergebnisse nur 

aufgrund der Muskel-Skelett-Agenten zustande kamen und auch danach noch positive Ergebnisse erzielten. 

Lang und Melamed (1969) konnten zum Beispiel ein 9 Monate altes Kind behandeln, das an wiederkäuendem 
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Erbrechen litt. Darüber hinaus wiesen Frezza und Hollandia (1971) darauf hin, dass die menschliche 

Versalzung nicht instrumentell kontrolliert werden kann. 

Danach wurde das Biofeedbackverfahren für klinische Probleme eingesetzt. Im Jahr 1973 wurden zwei 

innovative therapeutische Verfahren entwickelt, die heute mit bestimmten technischen Verbesserungen 

weit verbreitet sind. Elmer und Alyce Green (1977) erarbeiteten ein klinisches Protokoll zur Erzeugung eines 

thermischen Feedbacks. Sie schlossen aus der Temperatur der peripheren Haut auf das Ausmaß der 

Gefäßerweiterung (Aneurysma) und kombinierten die Rückmeldung der Hauttemperatur mit dem 

"Autogenen Training" von Schultz und Luthe (1969). Sargent, Green und Walters (1972) wandten 

Temperatur-Biofeedback bei der Behandlung von Migräne an. Die Klienten sollten die Temperatur in den 

Fingern erhöhen (Vasodilatation), während sie die Temperatur auf der Stirn senkten (Vasokonstriktion). Fast 

75 % der Probanden konnten die Dauer und Intensität ihrer Migräneanfälle verringern. Spätere Studien 

konnten diese Ergebnisse noch bestätigen. 

Während Sargent, Green und Walters ihre Therapie zur Behandlung von Migräne entwickelten, erarbeiteten 

Thomas Budzynski (1973) und seine Kollegen an der Universität von Colorado eine Feedback-Technik zur 

Behandlung von Kopfschmerzen durch Muskelkontraktion (Anspannung). Den Klienten wurde durch EMG-

Training beigebracht, wie sie die Spannung in ihrem Stirnmuskel verringern können. Die Ergebnisse zeigten, 

dass die Spannung in den Muskeln im Durchschnitt von 10 auf 3,5 Mikro-Volt sank und die Intensität der 

Kopfschmerzen während der 16-wöchigen Trainingszeit allmählich abnahm. Zwei Kontrollgruppen mit 

Mitgliedern, die unter Kopfschmerzen litten, nahmen an dem Experiment teil: Eine dieser Gruppen erhielt 

ein "falsches" Feedback oder Pseudo-Feedback, die andere erhielt überhaupt kein Feedback. Keines der 

Mitglieder dieser Kontrollgruppen verbesserte sich in dem Maße, wie es die Mitglieder der EMG-

Therapiegruppe tatsächlich erreichen konnten. Seitdem liegen gemischte Ergebnisse über die Wirksamkeit 

von EMG-Biofeedback im Vergleich zur Wirksamkeit einfacher Entspannungsmethoden vor. 

In den bis zu diesem Zeitpunkt überprüften klinischen Studien wurde Feedback zur Verringerung der 

Kontraktion von Muskeln und Blutgefäßen ("physiologische Vigilanz") eingesetzt; gleichzeitig gab es seit fast 

25 Jahren eine Methode zur Steigerung der Muskelkontraktion (eine Art EMG-Biofeedback-Training). Die 

frühen Studien von John Basmajian (1979), erstmals veröffentlicht in 

1963, wiesen bereits darauf hin, dass Klienten in der Lage waren, den Betrieb einer einzelnen motorischen 

Einheit mit Hilfe eines EMG-Biofeedbacks zu intensivieren. Noch früher zeigten Marinacci und Horande 

(1960), dass EMG-Feedback zur Verbesserung der neuromuskulären Funktion bei verschiedenen Anomalien 

eingesetzt werden kann. Basmajian und seine Kollegen entwickelten speziell strukturierte Biofeedback-

Geräte, die in der Rehabilitation eingesetzt werden, z. B. ein Miniatur-EMG-Feedbackgerät. Sie setzten solche 

Geräte bei verschiedenen Arten von Krankheiten ein, darunter auch bei spastischen Erkrankungen. Es gibt 

keine signifikanten Unterschiede zwischen EMG-Geräten, die zur Rehabilitation oder zur Behandlung 

psychophysiologischer Erkrankungen eingesetzt werden. Das Ziel von Biofeedback-Geräten, die in der 

Rehabilitation eingesetzt werden, ist die Übertragung von Informationen über einzelne motorische Einheiten 

oder über die Funktion eines bestimmten Muskels. Die meisten EMG-Geräte, die zur Intensivierung der 

Entspannung eingesetzt werden, fassen dagegen bioelektronische Informationen über eine Gruppe von 

Muskeln zusammen. Das daraus resultierende Feedback ist im letzteren Fall etwas weniger konkret. 

Vor 1970 gab es relativ wenige Studien über Biofeedbacktechniken. Seitdem wurden jedoch mehrere 

hundert Studien organisiert, und die Menge an Daten war einfach überwältigend. Daher wurden BSA-

Arbeitsgruppen gebildet, um die vorhandene Literatur zu erfassen und den aktuellen Stand des Biofeedback 

in verschiedenen Bereichen zusammenzufassen: psychophysiologische Störungen (Fotopoulos und 
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Sunderland, 1978), Magen-Darm-Probleme (Whitehead, 1978), Gefäßverengungen (Taub und Stroebel, 

1978), Muskelverspannungen, Kopfschmerzen (Budzynski, 1978) und andere. 

Eine weitere wichtige Erkenntnis aus dem Bereich des Biofeedback stammt von Winfried Otto Schumann, 

der feststellte, dass auf der ganzen Erde eine Schwingung von extrem niedriger Frequenz wahrnehmbar und 

messbar ist. Die Frequenz dieser Schwingung entspricht der Frequenz bestimmter Wellen des menschlichen 

Gehirns, die an der Grenze zwischen Schlaf und Wachsein auftreten. 

Diese sogenannten Schumann-Wellen bilden ein magnetisches Kraftfeld, das kontrolliert werden kann, um 

unseren Gesundheitszustand zu überwachen. Das Wesen dieser Technologie besteht darin, harmonische 

Wellen, die Gesundheit anzeigen, zu verstärken und disharmonische Wellen, die verschiedene Probleme im 

Körper verursachen, zu beenden. 

1989 schlug Nelson vor und bewies, dass Biofeedback nicht notwendigerweise nur als bewusstes oder nur 

orales Verfahren bezeichnet werden sollte. Beim Biofeedback wird der menschliche Körper mit Hilfe von 

transkutanen Interaktionen, die durch Elektrizität oder das ZNS (zentrales Nervensystem) TVEP (Trans-

Dermal Voltammetry Triggered Electric Potential) stimuliert werden, beeinflusst. Das Ziel des Biofeedback-

Gerätes war es, Biofeedback transkutane Interaktion mit dem ZNS des Kunden zu realisieren. 

Zusammenfassung: Unter bestimmten Bedingungen kann der Einzelne durch Biofeedback-Harmonisierung 

lernen, verschiedene Lebensprozesse zu kontrollieren. 

Neuroanatomische und physiologische Grundlagen des Biofeedback:  

Neurophysiologen und klinische Mediziner wissen, dass sich das Gehirn als eine Art Gesamteinheit des 

zentralen Nervensystems verhält und dass die Funktion seiner Komponenten die Leistung der meisten 

Komponenten der anderen Seite beeinflusst. Es ist jedoch klar, dass bestimmte Bereiche - durch ihre 

physiologischen Verbindungen - enger miteinander kooperieren als andere Bereiche. Die verschiedenen 

Regionen haben ihre eigenen Aufgaben, und während sie bis zu einem gewissen Grad durch andere Regionen 

ersetzt werden können, arbeiten diese Funktionen effektiver, wenn ihre Rolle von Bereichen übernommen 

wird, die direkt für diese Aufgabe vorgesehen sind. Im Allgemeinen lassen sich die Aufgaben des Gehirns in 

drei große Gruppen einteilen: 

1.   Aufnahme von Reizen (dies ist das sensorische System) 

2.   Die Assoziation von Reizen und die Analyse, ob die eingehenden Reize 

3.   Motorische Reaktionen auf Reize oder vegetative Reaktionen auf innere und äußere Reize. 
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Teil 10 - Symbole (EG/765/2008; EN ISO 15223-1) 
Beschreibung der Kennzeichnungen, die auf dem Etikett und der Verpackung des Geräts erscheinen können: 

 

Europäische Konformität 
CE-Konformitätskennzeichnung, mit der der Hersteller angibt, dass das Produkt die 
Anforderungen der geltenden EU-Harmonisierungsrechtsvorschriften erfüllt, die auch 
die Verwendung dieser Kennzeichnung vorsehen. 

 

Vorsicht 
Weist darauf hin, dass der Anwender die Gebrauchsanweisung zu Rate ziehen muss, 
wenn er wichtige Vorsichtsinformationen wie Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen benötigt, die aus verschiedenen Gründen nicht auf dem 
Medizinprodukt selbst angegeben werden können.  
Es kann die Symbolvariante ISO 7000, Symbol 0434B ("Vorsicht") verwendet werden. 

 

 Hersteller 

Gibt den Hersteller des Medizinprodukts an, wie in den EU-Richtlinien 90/385/EWG, 

93/42/EWG und 98/79/EG definiert. 

Diesem Symbol sind der Name und die Anschrift des Herstellers (d. h. der Person, die 

das Medizinprodukt in Verkehr bringt) neben dem Symbol beizufügen.  

 

Gebrauchsanweisung beachten 

Weist darauf hin, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung zu Rate ziehen muss 

 

Seriennummer  

Gibt die Entgleisungsnummer des Herstellers an, damit ein bestimmtes Medizinprodukt 

identifiziert werden kann.  

Dieses Symbol ist mit der Seriennummer des Herstellers zu versehen. Die 

Seriennummer muss neben dem Symbol stehen. 

 TEIL ANGEWENDET, TYP "BF": Es bedeutet die Klassifizierung des zulässigen 

abgeschirmten Stroms und der sicheren Erdung des Stroms. 

BF 
"BF"-TYP DES VERWENDETEN TEILS:  

Es bedeutet die Klassifizierung des zulässigen abgeschirmten Stroms und 

dass die sichere Erdung des Stroms gewährleistet ist. 

 Symbol der gekreuzten Mülltonne mit Rädern - ein gängiges Symbol für elektrische und 

elektronische Geräte. 

 

Zerbrechlich, mit Vorsicht zu behandeln 

Weist auf ein Medizinprodukt hin, das bei unvorsichtiger Handhabung zerbrechen oder 

beschädigt werden kann. 

 

Vor Hitze und radioaktiven Quellen schützen 

Kennzeichnet ein Medizinprodukt, das vor Hitze und radioaktiven Quellen geschützt 

werden muss. 
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Trocken halten 

Weist auf ein Medizinprodukt hin, das vor Feuchtigkeit geschützt werden muss. 

 

Temperaturgrenze 

Gibt die Temperaturgrenzen an, denen das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden 

kann.  

Die obere und die untere Temperaturgrenze sind neben den oberen und unteren 

horizontalen Linien anzugeben.  

IP21 
Erste Ziffer: Schutz gegen feste Gegenstände und Staub; 2: Berührung (Gegenstände 
mit einem Durchmesser von >12,5 mm); Zweite Ziffer: Schutz gegen Feuchtigkeit und 
Wasser; 1: Tropfwasser 

 

Begrenzung der Luftfeuchtigkeit 

Gibt den Bereich der Luftfeuchtigkeit an, dem das Medizinprodukt sicher ausgesetzt 

werden kann.  

Die Feuchtigkeitsbegrenzung ist neben der oberen und unteren horizontalen Linie 

anzugeben. 

 

Auf der Unterseite des Geräts befindet sich das folgende Etikett:  

 

Nr. neben dem CE-Zeichen: DNV Product Assurance AS Kennzeichnung 

Auf der Rückseite: 

SN: Die Seriennummer auf der Rückseite des Geräts wird in folgendem Format angegeben: SNQ ddmmyy, 

wobei: 

SNQ = Seriennummer 

tt/nn = der Tag der Erzeugung 

mm/hh = der Monat der Erzeugung 

yy/éé = die beiden letzten Ziffern des Herstellungsjahres; z. B.: 20 = 2020 

xxxx = vier aufeinanderfolgende Seriennummern der Fertigung; das Gerät mit der Seriennummer 1234 wurde 

also kurz vor dem Gerät mit der Seriennummer 1235 im Fertigungsprozess hergestellt. 

 

Nur zu dem Zweck, der im Benutzerhandbuch genannt werden muss, denn es handelt sich nur um 

Empfehlungen, nicht um Anforderungen: 
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Um einen optimalen Betrieb und eine optimale Leistung zu gewährleisten, ist es ratsam, alle Arten von 

elektronischen Geräten wie Mobiltelefone, Radios, elektrostatische Luftreiniger und ähnliche Geräte 

mindestens 1,5 m von diesem Gerät entfernt aufzustellen. Auf diese Weise wird das Auftreten von 

elektrischer Fremdspannung in Form von Interferenzen vermindert. Die Nutzung des Bediencomputers 

innerhalb dieses Abstands ist zwar innerhalb von 1,5 m möglich, aber es ist ratsam, den Computer vom 

drahtlosen Netzwerk zu trennen. 

 

Teil 11 - Spezifikationen für Computer 
Dieser Teil enthält Informationen über die Größe des Arbeitsspeichers, die Geschwindigkeit und andere 

Systemanforderungen an den Computer, mit dem das Gerät betrieben wird und der die beste Kompatibilität 

mit dem Gerät gewährleistet. 

• Es wird empfohlen, einen separaten Computer ausschließlich für das Programm zu reservieren.  Falls 

dies nicht möglich ist, wird aufgrund von Erfahrungswerten dringend empfohlen, keine andere 

Software auf diesem Computer zu speichern oder zu installieren. Wir empfehlen, nur die 

empfohlenen Programme zu installieren und die Anweisungen unter "Vorbereitung des Computers" 

zu befolgen. 

• Prozessor (CPU), akzeptiert: Intel® Core™ i3, i5, i7. 
• Prozessor (CPU) wird nicht unterstützt: AMD- oder Celeron-Prozessoren 
• Speicher (RAM): 8 GB oder mehr 
• Grafikkarte: Intel HD 3000 oder besser, mindestens 256 MB Video-RAM 
• Speicherplatz (Festplatte, Diskette): 30 GB freier Speicherplatz verfügbar, maximal ein 

Speicher 
• Speicher (Festplatten, Disketten) werden nicht unterstützt: RAID, SCSI,  
• Auflösung: 1920 x1080 Bildschirmauflösung, Full HD oder besser; Größe: 15,6 cols 
• Unterstütztes Betriebssystem für die Software; bitte verwenden Sie Windows® 10/11 mit 

dem neuesten Upgrade 
• Ungeeignetes Betriebssystem: Windows XP, Vista oder Windows 7-8 
• Schutz vor Viren: ESET Smart Security, ESET NOD32 Antivirus, Kaspersky 
• Aktivierung erfordert Internetverbindung 
• USB-Anschlüsse:  
• HOH: USB 2.0 Schnittstelle 
• Apple-Produkte werden nicht unterstützt! 

 
HINWEIS: Aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung des IT-Sektors können sich die oben genannten Daten 

ohne vorherige Ankündigung ändern. 
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Teil 12 - Vorbereitung des Computers für das "Clasp64"-Gerät 
Wir empfehlen, vor der Installation der Software die folgenden Schritte auszuführen. 

1.   Bereinigen Sie das Menü "Startprogramm": Gehen Sie zum Menüpunkt Startprogramm des Startmenüs 

und löschen Sie alle dort befindlichen Programme und Anwendungen. Klicken Sie dazu mit der rechten 

Maustaste und wählen Sie den Punkt Löschen. 

2.   Es ist ratsam, nur Verknüpfungen auf dem Desktop zu speichern, die jeweils einen kleinen Pfeil in der 

unteren linken Ecke haben. Alle anderen Dokumente sollten im Ordner "Dokumente" gespeichert werden.  

Wenn möglich, speichern Sie auf dem Desktop nur Verknüpfungen der am häufigsten verwendeten 

Anwendungen.   

3.   Bildschirmanpassung: Wenn Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 verwendet wird, gehen Sie auf 

Desktop/rechte Maustaste, dann klicken Sie auf die Option Personalisierung (in Windows 7 erscheint sofort 

die Option Einstellungen), dann klicken Sie auf das Element Anzeigeeinstellungen.  Stellen Sie die 

Bildschirmauflösung auf 1920x1080 Pixel ein, oder auf die höchstmögliche, die der Bildschirm anzeigen kann. 

Einstellung des Stromverbrauchs: Setzen Sie den Bildschirmschoner auf den Wert "Kein", klicken Sie dann auf 

die Schaltfläche Stromversorgung und setzen Sie den Wert auf Null (0). 

4.   Leeren Sie den Papierkorb und starten Sie den Computer neu.  

Haftungsausschluss: Dieses Dokument ist nur als Referenz gedacht. Der Hersteller haftet nicht für 

Datenverluste oder sonstige Schäden, die durch die Befolgung dieser Anleitung entstanden sind oder 

entstanden sein könnten. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den Administrator oder einen IT-

Experten. 
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Teil 13 - Installations- und Aktivierungsverfahren  
Bevor Sie das Programm starten, lesen Sie bitte die folgenden Abschnitte sorgfältig durch. Die neueste 

Version des Programms ist immer auf der Webseite www.scio-eductor.com verfügbar. Diese Anleitung 

bezieht sich ausdrücklich auf die neueste Version. Darüber hinaus sind auf YouTube-Kanälen viele Videos zur 

Installation und Aktivierung verfügbar.  

Packen Sie die Verpackung vorsichtig aus und überprüfen Sie den Inhalt. Die Verpackung wurde speziell für 

den optimalen Schutz des Geräts und seines Zubehörs während des Transports konzipiert; sollte jedoch ein 

bestimmtes Teil beschädigt sein oder fehlen, verwenden Sie das Gerät nicht; wenden Sie sich an Ihren 

Vertreter. Bewahren Sie die Originalverpackung für eine eventuelle Rücksendung des Geräts auf, falls 

unvorhergesehene Ereignisse eintreten, die eine Reparatur oder Wartung des Geräts erfordern. 

 

In der Schachtel finden Sie Folgendes: 

HOH-Gerät   1 Stück 

Gliedergurte 1 Satz 

Gurtzeug für die Stirn 1 Stück 

USB-zu-USB-Kabel (Verbindung mit Laptop/Computer)  1 Stück 

Pendrive (Benutzerhandbuch, Software, ...)  1 Stück 

Mappe (Begrüßungsschreiben, Garantiekarte, Checkliste, EU-

Konformitätserklärung)  

1 Stück 

Tasche für Laptop  1 Stück 

 

Eine Reinigung des Geräts und des Zubehörs vor dem ersten Gebrauch ist nicht erforderlich, da die 

Originalverpackung sie schützt, und eine Sterilisation ist nicht notwendig.  

Das Gerät wird über ein USB-zu-USB-Kabel mit Ihrem Computer verbunden. 

http://www.scio-eductor.com/
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Das Gerät ist tragbar; es kann in der Nähe des Behandlungsbereichs aufgestellt und bequem positioniert 

werden [z. B. auf einen Tisch gestellt werden]. 

Vergewissern Sie sich vor dem Transport des Geräts, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

• Das Gerät ist ausgeschaltet; 

• Alle Zubehörteile und Kabel sind abgeklemmt; 

• Wenn das Gerät auf einem Tisch oder einer anderen Unterlage aufgestellt wird, stellen Sie sicher, 
dass diese fixiert sind und keinen Stößen, Vibrationen oder anderen unkontrollierten Bewegungen 
ausgesetzt sind (siehe Teil 5). 

 

Teil 13.1 - Online-Aktivierung 
Um unseren Kunden einen umfassenden Service bieten zu können, haben wir einen 7/24-Online-

Aktivierungsservice eingerichtet. Bitte folgen Sie den nachstehenden Anweisungen und wenden Sie sich bei 

Problemen an den Verkäufer, um weitere Ratschläge zu erhalten. 

1.   Bitte registrieren Sie sich auf der folgenden Webseite: www.scio-eductor.com - Klicken Sie auf die 

Schaltfläche Sign up! 

2.   Starten Sie das Programm Clasp 64, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", dann auf die Schaltfläche 

"Passwort" und füllen Sie die Felder "Name" und "Land" aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ich stimme 

allen Bedingungen zu und speichere". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Schließen", damit die Installationshilfe 

für das Biofeedback-Gerät erscheint. Klicken Sie auf 'Aktivierung'.  

3.   Geben Sie im Aktivierungsfenster Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, die zu Ihrem scio-

eductor.com-Abonnement gehören, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "An den Server senden". 

4. Wenn die Meldung "Ihr Computer ist aktiviert. Herzlichen Glückwunsch" erscheint, klicken Sie auf OK. 

5.   Wenn die Meldung "Sie haben den richtigen Code eingegeben" erscheint, klicken Sie auf OK. 

6. Die Klammer 64 wird geschlossen, und damit ist der Aktivierungsprozess beendet. Das Programm ist nun 

einsatzbereit. 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, schreiben Sie bitte an die E-Mail-Adresse support@scio-

eductor.com. 

 

Teil 13.2 - Einbau 
1.   Schalten Sie Ihren Computer ein und prüfen Sie, ob Sie sich auf dem "Windows Desktop" befinden und 

keine anderen Programme aktiv sind. 

Wenn Sie Windows 7 verwenden, ist es notwendig, die Benutzerkontensteuerung (UAC) zu deaktivieren. 

Bitte folgen Sie diesen Schritten: 

a.   Gehen Sie zur Systemsteuerung und klicken Sie zweimal auf das Benutzerkonto in der klassischen Ansicht 

oder der Vista-Ansicht, dann auf Benutzerkonto und Familiensicherheit, wo Sie das Element Benutzerkonten 

auswählen. In beiden Fällen finden Sie eine Option zum Ausschalten oder Einschalten der 

http://www.scio-eductor.com/
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Benutzerkontensteuerung. Klicken Sie darauf. Im sich öffnenden Fenster finden Sie ein Feld mit dem Text: 

"Benutzerkontensteuerung (UAC) zum Schutz Ihres Computers", in dem Sie das Häkchen entfernen sollten.  

HINWEIS: Die Benutzerkontensteuerung muss ausgeschaltet sein, um die Stabilität des Programms zu 

gewährleisten, auch während der Installation der Clasp 64 Software. 

b.   Starten Sie Ihren Computer neu und warten Sie, bis das System wieder betriebsbereit ist. 

2.   Die Software kann von zwei Orten aus installiert werden: a: Mit Hilfe von Mandelay_downloader, b: Mit 

Pendrive. 

A: Starten Sie Mandelay_downloader und melden Sie sich mit dem Benutzernamen von scio-eductor.com an, 

dann klicken Sie auf das Bild des Programms, das Sie installieren möchten. 

B: Stecken Sie das Pendrive mit der Clasp 64 Software in den USB-Anschluss Ihres Computers und suchen Sie 

das Installationsprogramm der Clasp 64 Software, dann starten Sie die setup.exe. 

3.   Wählen Sie die Option "Ich akzeptiere die Vereinbarung" und folgen Sie dann den Anweisungen des 

Installationsassistenten. 

4.   Klicken Sie im zweiten Fenster des Installationsassistenten auf die Schaltfläche "Weiter". 

5.   Im nächsten Fenster wird der Name der Software so angezeigt, wie er im Startmenü erscheinen wird. 

Klicken Sie auf "Installieren". 

6.   Nach der Installation erscheint ein neuer Installationsassistent, der die Borland Database Engine 
installiert. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Um die Installation zu starten, klicken 
Sie viermal auf die Schaltfläche Weiter und dann auf die Schaltfläche Installieren. (Das Installationsprogramm 
passt alles automatisch an, deshalb bitten wir Sie, nichts zu ändern). Um die Installation zu beenden, klicken 
Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen. 
 
7. Auf dem nächsten Bildschirm erscheint automatisch das DivX Codec Setup-Installationsfenster. Klicken Sie 

fünfmal auf die Schaltfläche Weiter (ändern Sie NICHT die Bibliotheken), dann klicken Sie im nächsten Fenster 

auf die Schaltfläche Ja, womit Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren und den Installationsvorgang starten. 

Um die Installation zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen.  

8. Daraufhin wird das Fenster zur Auswahl des Schnittstellentyps angezeigt. Wählen Sie das entsprechende 

Gerät aus den Fotos aus und geben Sie dann die Seriennummer in das Feld darunter ein. Klicken Sie auf OK. 

9. Das nächste und gleichzeitig letzte Installationsprogramm ist ein allgemeines 
Treiberinstallationsprogramm. Um die Installation zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter und im 
nächsten Pop-up-Fenster auf die Schaltfläche Installieren und dann auf die Schaltfläche Fertig stellen. 
 
10.   Um den gesamten Installationsvorgang abzuschließen, klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen. 
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Teil 14 - Vom Computer benötigte Programme 
In diesem Teil werden die Programme beschrieben, die auf dem Betriebssystem installiert werden sollen. Sie 

können diese vor und nach der Installation der Software hochladen. Bestimmte Komponenten sind in der 

Installation enthalten. 

1.  Benötigte Programme 

• DivX Player und DivX Codec: in der Installation enthalten  

• Microsoft Word. Dies ist für die Darstellung der vielen schriftlichen Informationen 

notwendig. Es wird Programme geben, die Sie über das Programm führen. 

• Web-Browser. Dieser wird für die Online-Aktivierung benötigt. 

• Adobe Reader DC oder eine neuere Version. Diese Anwendung ist für das Lesen der in der 

Software enthaltenen Dokumente erforderlich. Die kostenlose Version kann 

heruntergeladen werden von: www.adobe.com 

2.  Sie ist nicht unerlässlich, aber nützlich: 

• Microsoft Office enthält neben "Word" (Textverarbeitung) auch "Access" 

(Datenbankmanager), "Excel" (Tabellenkalkulation) und "PowerPoint" 

(Präsentationsprogramm). 
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Teil 15 - Anweisungen für die Installation von USB- und USB-Kabeln 
Beachten Sie, dass das Gerät keine externe Stromquelle benötigt, da es direkt über den Computer versorgt 

wird. 

Vergessen Sie nicht, dass das richtige USB-Verbindungskabel mindestens 1,8 m und höchstens 2 m lang ist. 

Ein längeres USB-Kabel kann die Stabilität der Kommunikation zwischen dem Bediener-Laptop und dem Gerät 

beeinträchtigen, was zu Drosselstellen und Betriebsunterbrechungen führen kann. 

Wenn Sie das 'Clasp 64'-Programm von einem USB-Stick installiert haben, führen Sie bitte die folgenden 

Schritte aus, um das neue Gerät zu installieren: 

1.   Schließen Sie den USB-Anschluss an das Gerät an. 

2.   Schließen Sie das USB-Kabel an. (Dies ist der Punkt, an dem der Anschluss der Schnittstellenbox 

erforderlich ist). 

3.   Der 'Hardware-Installations-Assistent' bietet Ihnen in dem erscheinenden Dialogfenster das zu 

installierende Gerät an. 



 HOH - Benutzerhandbuch Spange 64 16.05.2022 

Das vorliegende Benutzerhandbuch ist ein offizielles Dokument, das von der Mandelay Kft. als Hersteller des HOH erstellt wurde, um den 

ordnungsgemäßen und reibungslosen Betrieb des Gerätes zu unterstützen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gilt die ungarische Version des 

Handbuchs als normativ, während offizielle Übersetzungen in anderen Sprachen verfügbar sind. Sollten Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie 

bitte an die folgende E-Mail-Adresse: info@scio-eductor.com 

40/68 

4.   Es erscheint ein Dialog, in dem Sie gefragt werden, ob Sie sich im Internet anmelden möchten. Wählen 

Sie die letzte Option: "Nein, dieses Mal nicht". Die Schaltfläche "Weiter >" wird aktiv. Klicken Sie darauf. 

5.   Das Dialogfeld "Assistent für das Suchen neuer Hardware" wird geöffnet. Wählen Sie 'Software 

automatisch installieren (empfohlen)'. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter >". 

6.   Es erscheint ein weiterer Dialog, der anzeigt, dass das Programm nicht 

ein 'Microsoft'-Produkt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Trotzdem fortfahren". 

7.   Klicken Sie nach Abschluss des Installationsvorgangs auf die Schaltfläche "Fertig stellen". 

8.   Der Dialog 'Hardware-Installationsassistent' erscheint erneut. Bitte wiederholen Sie den Vorgang. 

9.   In der Windows-Taskleiste erscheint die Meldung "Ihre neue Hardware ist installiert und betriebsbereit". 

Verwendung" erscheint. 

Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort: 'Einstellung des Ports'. 

Wenn Sie das aus dem Internet herunterladbare Programm "Clasp 64" installiert haben, führen Sie bitte die 

folgenden Schritte aus, um das neue Gerät zu installieren: 

1.   Schließen Sie das USB-Kabel an. (Dies ist der Punkt, an dem der Anschluss des Geräts erforderlich ist.) 

2.   Der 'Hardware-Installations-Assistent' bietet Ihnen in dem erscheinenden Dialogfenster das zu 

installierende Gerät an. 

3.   Es erscheint ein Dialog, in dem Sie gefragt werden, ob Sie sich im Internet anmelden möchten. Wählen 

Sie die letzte Option: "Nein, dieses Mal nicht". Die Schaltfläche "Weiter >" wird aktiv. Klicken Sie darauf. 

4.   Der 'Assistent für das Suchen neuer Hardware'. 

 öffnet sich. Wählen Sie "Von einer Liste oder einem bestimmten Ortinstallieren (Erweitert)" und klicken Sie 

dann auf die Schaltfläche "Weiter >". 

5.   Wählen Sie die Option "Durchsuchen" und suchen Sie den Ordner, in dem Sie die Software installiert 

haben. 

Clasp 64' Software. Wählen Sie den Ordner USB Drive. Klicken Sie auf OK und dann auf "Weiter >". 

6.   Es erscheint ein weiterer Dialog, der anzeigt, dass das Programm nicht 

ein 'Microsoft'-Produkt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Trotzdem fortfahren". 

7.   Klicken Sie nach Abschluss des Installationsvorgangs auf die Schaltfläche "Fertig stellen". 

8.   Der Dialog 'Hardware-Installationsassistent' erscheint erneut. Bitte wiederholen Sie den Vorgang. 

9.   In der Windows-Taskleiste erscheint die Meldung "Ihre neue Hardware ist installiert und betriebsbereit". 

Verwendung" erscheint. 

Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort: 'Einstellung des Ports'. 
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Teil 16 - Regulierung des Hafens 
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, die Ihnen bei der Einstellung des Anschlusses helfen werden: 

1.   Klicken Sie auf dem Desktop von "Windows 7" oder "Windows 8" mit der rechten Maustaste auf 

"Arbeitsplatz". 

2.   Wählen Sie aus: Eigenschaften. 

3.   Wählen Sie Hardware. 

4.   Wählen Sie Geräte-Manager. 

5.   Wählen Sie "Ports". 
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6.   Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Anschluss, an dem das Kabel installiert wurde, z. B. "USB 

Serial 

Anschluss (COM XX)'. 

7.   Wählen Sie Eigenschaften. 

8.   Wählen Sie Anschlusseinstellungen. 

9.   Wählen Sie "Spezial". 

10. Setzen Sie 'COM Port Nummer' auf 'COM 1'. 

11. Klicken Sie in jedem Fenster auf "OK", bis Sie wieder auf dem Desktop sind. 

12. Rufen Sie den Gerätemanager auf, um zu überprüfen, ob die Änderungen angezeigt werden oder nicht, 

z. B. "USB Serial Port (COM 1)". 

13. Stecken Sie das Kabel immer in die gleiche USB-Buchse, die Sie soeben eingestellt haben. 

14. Manchmal sieht es so aus, als sei der Anschluss COM 1 in Gebrauch, obwohl er in Wirklichkeit gar nicht 

angeschlossen ist. Wählen Sie in diesem Fall den Anschluss aus und klicken Sie dann auf "OK". Daraufhin wird 

diese Meldung angezeigt: Dieser COM-Name wird von einem anderen Gerät verwendet (z. B. von einem 

anderen Anschluss oder einem Modem). (Wenn Sie dieselben Namen für verschiedene Dinge verwenden, 

kann dies zur Nichtverfügbarkeit Ihrer Geräte und zu Änderungen in den Einstellungen führen). Ignorieren 

Sie die Meldung und klicken Sie auf die Option "Ja". 

 

 - Manchmal muss der Computer neu gestartet werden, damit die Änderungen an den 

Anschlusseinstellungen wirksam werden. 

 - Sie haben die Möglichkeit, das Gerät für die Verwendung aller verfügbaren USB-Buchsen einzustellen, 

und in diesem Fall müssen Sie sich NICHT merken, an welchem Anschluss das Gerät gemäß Ihren 

vorherigen Einstellungen angeschlossen ist. 

 

 

 

 

Teil 17 - Start 
Das Gerät und die Software bilden ein sehr komplexes System, und man braucht Zeit, um es in seiner 

Gesamtheit zu verstehen. Im Folgenden finden Sie einige Vorschläge für den Anfang, die in die folgenden 

Abschnitte unterteilt sind: 

• Perspektiven für den Start mit dem Programm 

• Navigation 

• Einübung der Schlüsselelemente 

• Grundprinzipien der Kunden 

• Navigation 
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Teil 17.1 - Perspektiven für den Start mit dem Programm 
Es wird empfohlen, daran zu denken, dass die Vorteile, die das Gerät bietet, auf die Entwicklungen in 

Wissenschaft und Technik zurückzuführen sind. Es ist wichtig, den Computer bequem zu benutzen und die 

Software zu beherrschen. Um das Gerät erfolgreich zu nutzen, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Schritte 

zu befolgen: 

• Wenn Sie keine Erfahrung im Umgang mit Computern haben, empfehlen wir Ihnen, einen vor Ort 

organisierten Kurs zu besuchen, um zu lernen, wie man Windows benutzt. Der Umgang mit Computern 

ist nicht schwer zu erlernen, aber was man nicht weiß, kann manchmal beängstigend wirken. Die Zeit, 

die Sie mit dem Erlernen des Umgangs mit Windows verbringen, ist äußerst nützlich, da sie die Nutzung 

des Programms beschleunigt. 

• Erfahren Sie, wie Sie im Programm navigieren können. 

• Üben, üben, üben! 

•  Nutzen Sie die Möglichkeit, von zu Hause aus online zu lernen und viele unabhängige Quellen zu 

nutzen. 

• Nehmen Sie an Vorträgen und Konferenzen teil, über die Sie sich auf dieser Webseite informieren 

können: conference.scio-eductor.com 

• Es gibt kein Lernen, das das Üben in der Realität ersetzen könnte. 

• Unsere Vertreter haben das Recht, unser Schulungshandbuch zu verwenden und ihre eigenen 

Erfahrungen hinzuzufügen, um Ihren Lernprozess zu unterstützen. Dieses Benutzerhandbuch ist jedoch 

das Handbuch des Herstellers auf höchstem Niveau, das den Benutzern immer als unsere offizielle 

Informationsquelle angeboten wird. 

 

Teil 17.2 - Navigation 
Zum besseren Verständnis der Grundprinzipien der Navigation wurden einige Anregungen gegeben: 

- Bei den ersten Schritten steht die Navigation im Vordergrund  

- Verbringen  Sie nicht Stunden mit dem Gerät - ein Geist kann völlig mit zu vielen Informationen 

gefüllt werden, unabhängig davon, wie besessen mit den Ideen jetzt. 

 - Sie können den Umgang mit der Software erlernen, ohne jemanden an den Kabelbaum 

anzuschließen. 

 

Teil 17.3 - Einübung der Schlüsselelemente 
Es wird empfohlen, sich einige Zeit zu nehmen, um die wichtigsten Elemente des Programms zu üben. Sobald 

Sie genug Erfahrung gesammelt haben, um komfortabel zu navigieren, können Sie mit dem Gerät fortfahren. 

- Öffnen des Programms 

- Passwort-Bildschirm 

- Demografie: Lebensweise 

https://conference.scio-eductor.com/
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- Kalibrierung 

- Tests: Den Fokus finden: Fächer 

- Die erste Stufe des allgemeinen Stressausgleichs 

- Die zweite Stufe des Stressausgleichs 

- Die dritte Stufe des Stressausgleichs: Fokussierung auf spezielle Bereiche 

 

Teil 17.4 - Grundprinzipien im Umgang mit Kunden 
Im Folgenden finden Sie einige Vorschläge für Grundsätze, die Sie bei Kundengesprächen beachten sollten. 

1. Bitte geben Sie immer die Demographie an. Energetische Erleichterungen funktionieren viel besser in 

Verbindung mit der angebotenen Unterstützung des Lebensstils oder der Lebensweise. Spielen Sie mit 

Zahlen und entwerfen Sie den SOC neu, um dem Kunden die Bereiche zu zeigen, in denen Änderungen 

notwendig sind, und um den SOC-Wert zwischen 100 und 50 zu bringen. Helfen Sie dem Klienten, seine 

eigenen Ziele zu bestimmen. 

2.  Schnelle Kalibrierung. 

3. Mehr ist nicht unbedingt besser: Verbringen Sie etwa 50 Minuten mit dem Kunden. Aber seien Sie 

belastbar und nutzen Sie Ihre intuitiven Fähigkeiten und die Interaktionen mit Ihrem Kunden, um 

letztendlich zu entscheiden, was für Ihren Kunden das Beste ist. 

4.  Vorgeschlagene Arbeitszeit: 

 StepFunction      Zeitmessung 

1. die  Demografie und Anweisungen zu den Erwartungen  7 Minuten 

2. die  Kalibrierung       2 Minuten 

3. der  Test und die Berichte      6 Minuten 

4. zur  Unterstützung einer stressabbauenden Rehabilitation   20 Minuten 

5.  verschiedene Multimedia-Biofeedback-Anleitungen  5-10 Minuten 

6.  mit dem Kunden über Veränderungen in seinem Lebensstil  sprechen und Fragen stellen; 

Bereitstellung der notwendigen Unterstützung       5-10 

Minuten 

Einigung auf das/die Ziel(e) des nächsten Besuchs GANZE ZEIT 50 Minuten 

 

 

Teil 17.5 - Folgemaßnahmen 
Wir empfehlen, diese Intervalle von Fall zu Fall anzuwenden. Sie müssen entscheiden, was für Sie und den 

Kunden das Beste ist. 
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Sie können die Anwendung der Software mit fiktiven Klienten üben, bis Sie sich an die Harmonisierung einer 

echten Person gewöhnt haben. 

Um den Stress bei den Klienten aufzuzeigen und abzumildern, empfehlen wir eine wöchentliche 50-minütige 

Harmonisierung. Während des Harmonisierungsprozesses können Sie sich auf die grundlegenden 

Möglichkeiten konzentrieren, die in der obigen Liste "Grundprinzipien der Klienten" aufgeführt sind. 

Bei akutem Stress können Sie den Klienten 2 bis 3 Mal pro Woche besuchen, aber auch in solchen Fällen 

sollte die maximale Zeit, die Sie mit der Harmonisierung verbringen, 50 Minuten betragen. 

Bei der Arbeit mit chronisch gestressten Klienten empfehlen wir eine 6-wöchige Harmonisierungstherapie 

entsprechend der Akupunkturanweisung: einmal pro Woche, dann Kontrolle. Die Zeit für die Harmonisierung 

sollte max. 50 Minuten weitergehen. 

Sprechen Sie mit jedem Kunden über Änderungen in der Lebensweise, und Sie können mit ihm z. B. diese 

ergänzenden Möglichkeiten vereinbaren.  

 
- Ausbildungsprogramme,  

- Methoden zum Stressabbau,  

- Yoga,  

- Gewicht verlieren,  

- das Rauchen zu reduzieren,  

- Muskelrehabilitation,  

- Auswahl einer Diät,  

Was man wählen und was man meiden sollte; Verzicht auf Medikamente, Ausrottung der Sucht; und über 

die Heilung des Körpers auf natürliche Weise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teil 18 - Nützliche Hinweise 
Die folgenden Hinweise werden Ihnen bei der Lösung einiger Probleme im Zusammenhang mit der 

Verwendung des Geräts behilflich sein. 
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Teil 18.1 - Zugriff auf die Funktionen 
Es gibt viele Methoden zum Starten und Stoppen des Geräts: 

- Schaltflächen: Wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken, wird ein Vorgang gestartet 

 - Textfelder: Sie dienen der Eingabe von Informationen durch Tippen oder zweimaliges Klicken auf 

bestimmte Elemente auf verschiedenen Bildschirmen. Informationen können in jedem Textfeld ähnlich 

wie in einem Textverarbeitungsprogramm geändert werden, z. B. mit der Rücktaste oder der 

Löschtaste usw. 

 - Schaltflächen haben in vielen Fällen eine Doppelfunktion in der Dropdown-Liste der Symbolleiste des 

Programms. Wird  der Mauszeiger darauf gezogen, erscheint höchstwahrscheinlich die Liste. 

Durch Anklicken des Elements wird eine vordefinierte Aktivität gestartet, z.B. Entspannung oder 

Weiterleitung zu einem anderen Bildschirm. 

- Durch ein- oder zweimaliges Klicken auf ein Element auf dem Bildschirm wird eine Erläuterung geöffnet. 

 - In vielen Fällen kann die  Beschriftung eines Elements, z.B. eines Tests, unterstrichen werden, 

z.B. T. In diesen Fällen kann die Eingabe des Buchstabens T (oder Alt T) eine Option sein, um eine 

Aktivität zu starten. 

 - Eine weitere Hilfe - wenn der Cursor in die Nähe einer Schaltfläche oder eines Fotos gebracht wird, 

erscheint für 3 Sekunden ein Hinweis. 

Teil 18.2 - Eingefrorene Bildschirme 
Wenn der Computer über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder wenn die Leistung des Computers 

zu schwach ist, kann dies zum Einfrieren des Bildschirms oder des Computers führen. In diesem Fall kann es 

vorkommen, dass das Fenster nicht geschlossen werden kann. 

1.    Versuchen Sie mit Hilfe des "-"-Zeichens in der oberen rechten Ecke, das Fenster zu minimieren. 

Dadurch wird möglicherweise ein Informationsfenster im Hintergrund angezeigt. Schließen Sie dieses 

Fenster. 

2.   Wenn die Größe des Panels minimiert ist, erscheint eine "Bewusstseins"-Aufgabe in der Ablage. Klicken 

Sie auf Wiederherstellung und schließen Sie das minimierte Panel. 

3.   Wenn das Gerät funktioniert, kann es den Zugang zu bestimmten Fenstern sperren. Dies wird durch 

ein rotes Fenster und/oder die Anzeige "HOH is Working" angezeigt. Bitte warten Sie, bis es 

verschwindet. Manchmal bleibt dieses Fenster auf dem Bildschirm. Wenn der Vorgang sicher 

abgeschlossen ist, klicken Sie zweimal auf die rechte obere Ecke des Fensters, um es zu schließen, oder 

verwenden Sie die Schaltfläche "Schließen". 

4.   Wenn während des Betriebs des Geräts mit dem Mauszeiger auf mehrere Punkte des Fensters geklickt 

wird, kann dies das System verwirren, was zum Einfrieren führen kann. Durch Drücken der 

Tastenkombination Strg-Alt-Entf kann der Task-Manager aktiviert werden. Nachdem Sie auf die 

Registerkarte Anwendungen geklickt haben, wählen Sie die Option Clasp64 und klicken Sie auf die 

Beendigung des Programms. Beim erneuten Laden fragt das Programm, ob der letzte Client 

wiederhergestellt werden soll. Wenn Sie dies bejahen, stellt das System alle zuvor eingegebenen Daten 
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des Clients wieder her. Geben Sie das Passwort wie gewohnt ein, prüfen Sie, ob der richtige Mandant 

unter Demographie erscheint, und fahren Sie dort fort, wo die Sitzung beim letzten Mal beendet 

wurde. 

5.   Wenn dieser Vorgang fehlschlägt, verwenden Sie den Task-Manager, um den Computer auszuschalten. 

6.   Als letzten Ausweg halten Sie die EIN-Taste des Computers mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, 

während er sich ausschaltet. 

 

Teil 18.3 - Wiederherstellung von Kunden 
Verwenden Sie dieses Verfahren nur, wenn das Programm nicht mehr funktioniert und Sie den Computer nur 

mit dem Task-Manager ausschalten konnten. Wenn die Daten des letzten Clients wiederhergestellt werden 

sollen, muss das Gerät neu gestartet werden. Wenn das Programm nicht ordnungsgemäß beendet wurde, 

fragt das System beim Neustart, ob die Daten des letzten Clients wiederhergestellt werden sollen - wählen 

Sie 'ja'. Geben Sie bitte wie gewohnt das Passwort in das Fenster 'Passwort' ein, prüfen Sie, ob der richtige 

Client unter Demographie erscheint, und fahren Sie dort fort, wo die Sitzung beim letzten Mal beendet 

wurde. 

Nach der Kalibrierung kann der Zugriff auf die Informationen des letzten Clients im Informationsfenster 

erfolgen.   Die Spielstände werden korrekt wiederhergestellt, aber der Farbbalken ändert sich sehr häufig. 
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19. Teil - Überprüfung des Geräts 
Das Gerät enthält einen Mikroprozessor, der das Herzstück des Geräts ist. Die Stromversorgung der LEDs 

erfolgt über ein USB-Kabel vom Computer. Die LEDs haben eine lange Lebensdauer und werden 

normalerweise nicht defekt. Wenn eine LED nicht leuchtet, überprüfen Sie zunächst die Verbindung. Wenn 

das Licht nicht leuchtet, liegt das Problem möglicherweise an der Einstellung des Computers. Überprüfen Sie 

die richtige Einstellung des COM-Anschlusses (wie in Teil 16 beschrieben). Liegt ein Problem mit den LEDs 

vor, schicken Sie das Gerät an ein autorisiertes Service-Center, wo es untersucht und das Problem behoben 

wird. Wenn Sie mehr über dieses Problem erfahren möchten, besuchen Sie bitte die folgende Seite: 

https://www.scio-eductor.com/download/policies-and-procedures. 

Einschalten: Bei jedem Aufleuchten der LED ertönt ein kurzer Alarmton, der anzeigt, dass das Gerät 

eingeschaltet ist. 

Beim Starten der Software erscheint bei 25 % die Meldung "HOH gefunden". 

Kalibrierung: Alle Lichter sind eingeschaltet; die LEDs arbeiten diskontinuierlich. 

Alle LEDs sind während des Tests eingeschaltet.  

Blaue LED (Strom): leuchtet, wenn das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist und das 

Gerät eingeschaltet ist (Rückseite des Geräts). 

Rote Kanal 18 LEDs zeigen den Betrieb der Kommunikationskanäle an. Die Anzahl der leuchtenden LEDs hängt 

vom laufenden Programm ab. 

Die von den älteren Geräten bekannten DaVinci-LEDs (5 LEDs, erste Reihe auf der linken Seite) leuchten weiß 

in dieser Reihenfolge: rechtes Handgelenk, rechter Knöchel, Kopf, linker Knöchel, linkes Handgelenk und 

zeigen die Aktivität der Gurte an. 

Die Software hat kein Alarmsystem, da der Kunde nicht in Gefahr sein kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scio-eductor.com/download/policies-and-procedures
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20. Teil - Schnellstart 
Dies ist eine grundlegende Anleitung für die ersten Schritte der Einrichtung. Es ist ratsam, dass die Benutzer 

diese Schritte befolgen. Vergessen Sie nicht, dass die Fähigkeiten eines qualifizierten Therapeuten, die 

Kommunikation mit den Klienten, die Bedürfnisse der Klienten, ihr aktueller Zustand und die bei der 

Harmonisierung erzielten Ergebnisse die Schritte bestimmen. Die nachstehenden Schritte dienen lediglich als 

Hilfestellung für die ersten Maßnahmen. 

 

Teil 20.1 - Öffnen des Programms: Eingeben der Daten des Kunden 
 StepAction   Anmerkung/ Optionen 

1. Das CLASP64-Symbol:  Zweimal klicken - Das Programm startet: Der Upload stoppt bei 25 %, es sucht 

nach dem GERÄT. Wenn es gefunden wird, zeigt das Programm die Option zur Überprüfung der 

Kontakte an. Schließen Sie es, um fortzufahren. 

 

2. Weiter   Sowohl mit großer als auch mit kleiner Taste 

 

 

3. Kennwort   >OK>0210>OK (oder, gemäß der GDPR-Verordnung, das für uns festgelegte 

Passwort) 

 

4. Demografische Daten  

4.1. Neuer Kunde  
Geben Sie seinen/ihren Namen, sein/ihr Geschlecht und Informationen für 

die SOC-Tabelle an.  

Patientendaten (Neuen oder früheren Patienten laden)  

Neuer Patient >OK>Eingabe DoB>Aktuellen Patienten speichern>Schließen

  

4.2. Alter Kunde   (zweiter Besuch):  

Patientendaten (Laden eines neuen oder vorherigen Patienten) 

 Wählen Sie den Kunden in der Liste>Vorheriger Patient  

5. Demografische Daten  

    Hat sich die SOC des Patienten geändert?  

    o NEIN>Schließen  

    o YES>Werte ändern> 

Patientendaten (Neuen oder vorherigen Patienten laden)>Ändern >Speichern>Schließen  

 

Teil 20.2 - Kalibrierung 
Schritt Aktion 
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1. Hauptbildschirm>Kalibrierung 

 

2. Klicken Sie auf FAST Track Calibration 

Sie können aus den Anforderungen für die Prüfung und den verfügbaren Optionen je nach Fachwissen 

wählen. 

Meldung zur Kalibrierung 

Schwierigkeit/Extreme Schwierigkeit bei der Kalibrierung gefährlich, um fortzufahren 

Erscheint während der Kalibrierung oder beim Start der Prüfung. Zeigt an, dass die Dialogzeichen des Clients 

unklar sind. Die Erfahrung zeigt, dass die plausibelste Ursache ein hohes Aktivitäts-/Stressniveau des Clients 

ist. Die Meldung ist wahrscheinlich ein echter Indikator für den Stresszustand des Clients. Beachten Sie die 

folgenden Schritte: 

1.   Versuchen Sie im Rahmen des Gesprächs mit dem Kunden herauszufinden, woher der hohe 

Stresspegel kommt. 

2.   Überlegen Sie, welche Methode zur allgemeinen Stressreduzierung angewendet werden soll, z.B. 

Biofeedback>Biofeedback>Stress in den Nerven abbauen. 

Teil 20.3 - EKG, EEG  
EKG- und EEG-Messungen werden von der Software eingeleitet, wobei der Benutzer im Menü auswählen 

kann, ob die EKG- oder die EEG-Messung eingeleitet werden soll. Durch den Start der Messung sendet die 

Software einen Befehl an das Gerät, das den betreffenden Schaltkreis in einen aktiven Zustand versetzt und 

das Messergebnis an die Software überträgt, bis es vom Benutzer gestoppt wird. Die Software zeigt dem 

Benutzer die erhaltenen digitalen Rohdaten/Ergebnisse in einem Diagramm an. 

Während einer EEG- oder EKG-Messung wird der Client sowohl im Gerät als auch in der Software von anderen 

Schaltkreisen getrennt, um sicherzustellen, dass keine anderen Schaltkreise oder Funktionen während der 

Messung stören. 

Die Eingänge des EEG-Schaltkreises 4 Elektroden befinden sich im Stirnband auf der Stirn des Kunden. 

Für die EKG-Messung verwendet das Gerät einen speziellen EKG-Chip. Der kundenseitige Anschluss des EKG-

Schaltkreises besteht aus 3 Elektroden, 1-1 an den Handgelenken des Kunden und 1 am rechten Fußgelenk. 

Teil 20.3. 1 - EKG 
- Öffnen des Programms 

- Passwort-Bildschirm 

- Demografie: Lebensweise 

- Kalibrierung 

- Testen und Schließen der Testtafel 

Klicken Sie auf die Schaltfläche EKG/EEG 

Wählen Sie EKG und klicken Sie auf Start 
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Warten Sie 1 Minute, bis das System kalibriert ist und das EKG anzeigt. 

Zum Stoppen klicken Sie auf Stopp  

Zum Schließen klicken Sie auf das X in der oberen rechten Ecke des Fensters. 

 

Teil 20.3.2 - EEG 
- Öffnen des Programms 

- Passwort-Bildschirm 

- Demografie: Lebensweise 

- Kalibrierung 

- Testen und Schließen der Testtafel 

Klicken Sie auf die Schaltfläche EKG/EEG 

Wählen Sie EEG und klicken Sie auf Start 

Warten Sie 1 Minute, bis das System kalibriert ist und das EEG anzeigt. 

Für Stop klicken Sie auf Stop  

Schließen Sie das Fenster, indem Sie auf das X in der oberen rechten Ecke des Fensters klicken. 

 

Teil 20.4 - GSR 
- Öffnen des Programms 

- Passwort-Bildschirm 

- Demografie: Lebensweise 

- Kalibrierung 

- Testen und Schließen der Testtafel 

Klicken Sie auf die Schaltfläche GSR 

Klicken Sie auf GSR Maßnahme 

Innerhalb weniger Sekunden zeigt das System die GSR-Informationen des Körpers an. 

Zum Anhalten klicken Sie auf Stop GSR 

Zum Schließen klicken Sie auf GSR Close 

KÖRPERWIDERSTAND UND WÄRMEWIRKUNG DES ELEKTRISCHEN STROMS 
Der Körperwiderstand (gemessen in Ohm/cm2) konzentriert sich hauptsächlich auf die Haut und variiert 

direkt mit dem Zustand der Haut. 

Der Widerstand von trockener, gut keratinisierter, intakter Haut beträgt 20-30 kΩ/cm2. 
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Der Widerstand von feuchter, dünner Haut beträgt etwa 0,5 kΩ/cm2. 

Der Widerstand der durchstochenen Haut kann bis zu 0,2-0,3 kΩ/cm2 betragen. 

Wenn der Hautwiderstand gering ist, treten, wenn überhaupt, nur wenige Verbrennungen auf, obwohl ein 

Herzstillstand auftreten kann, wenn der Strom das Herz erreicht. Wenn der Hautwiderstand hoch ist, kann 

viel Energie an der Oberfläche abgeleitet werden, wenn der Strom durch die Haut fließt, und an den Eintritts- 

und Austrittsstellen kann es zu großflächigen Verbrennungen kommen. 

Inneres Gewebe wird je nach seinem Widerstand verbrannt; Nerven, Blutgefäße und Muskeln leiten Strom 

leichter als dichteres Gewebe (z. B. Fett, Sehnen, Knochen) und werden bevorzugt beschädigt. 

Nasse Bedingungen sind bei Stromschlägen mit Niederspannung üblich. Unter trockenen Bedingungen ist die 

menschliche Haut sehr widerstandsfähig. Bei nasser Haut sinkt die Widerstandsfähigkeit des Körpers 

drastisch.  

Trockene Bedingungen: Stromstärke = Volt/Ohm = 120/100.000 = 1mA = ein kaum wahrnehmbarer 

Stromwert. 

 Nasse Bedingungen: Stromstärke = Volts/Ohms = 120/1.000 = 120 mA = ausreichend, um Kammerflimmern 

zu verursachen  

Wenn die Streckmuskeln durch den Stromschlag erregt werden, kann die Person aus dem Stromkreis 

geschleudert werden. Dies kann oft zu einem Sturz aus großer Höhe führen, der das Opfer tötet, auch wenn 

dies bei einem Stromschlag nicht der Fall ist. Wenn die durch die Stimulation hervorgerufene 

Muskelkontraktion es dem Opfer nicht ermöglicht, sich aus dem Stromkreis zu befreien, können selbst relativ 

niedrige Spannungen extrem gefährlich sein, da das Ausmaß der Schädigung mit der Dauer des Kontakts des 

Körpers mit dem Stromkreis zunimmt. 

  Wahrscheinliche Auswirkungen auf den menschlichen Körper 

1 mA 
Wahrnehmungsebene. Leichtes Kribbeln. Unter bestimmten Bedingungen immer 

noch gefährlich. 

5 mA 

Leichter Schock; nicht schmerzhaft, aber beunruhigend. Eine durchschnittliche Person 

kann loslassen. Starke unwillkürliche Reaktionen auf Schocks in diesem Bereich können 

jedoch zu Verletzungen führen. 

6 - 16 mA 
Schmerzhafter Schock, Beginn des Verlusts der muskulären Kontrolle. Wird gemeinhin 

als Gefrierstrom oder "Loslassbereich" bezeichnet. 

17 - 99 mA 
Extreme Schmerzen, Atemstillstand, starke Muskelkontraktionen. Die Person kann nicht 

loslassen. Der Tod ist möglich. 

100 - 2000 mA 
Kammerflimmern (ungleichmäßiges, unkoordiniertes Pumpen des Herzens) 

Muskelkontraktionen und Nervenschäden treten auf. Der Tod ist wahrscheinlich. 

  
Bestimmungsgemäße Verwendung: 4-1 Volt / 10 Ohm = 0,4-0,1 mA oder 
kleiner, abhängig vom Körpergewicht  

 Schlimmster Fall: 4 Volt / 1 Ohm = 4 mA  
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Teil 21. - Speicherung von Kundeninformationen 
Es ist sinnvoll, vor der Aktualisierung der Software eine Sicherungskopie aller wichtigen Informationen zu 

erstellen. 

 

 

 

 

Teil 22. - Wiederherstellung von Kundeninformationen 
Nach der Installation der Software ist der Vorgang genau umgekehrt. Er muss vor der Ausführung des 

Programms durchgeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 HOH - Benutzerhandbuch Spange 64 16.05.2022 

Das vorliegende Benutzerhandbuch ist ein offizielles Dokument, das von der Mandelay Kft. als Hersteller des HOH erstellt wurde, um den 

ordnungsgemäßen und reibungslosen Betrieb des Gerätes zu unterstützen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gilt die ungarische Version des 

Handbuchs als normativ, während offizielle Übersetzungen in anderen Sprachen verfügbar sind. Sollten Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie 

bitte an die folgende E-Mail-Adresse: info@scio-eductor.com 

55/68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teil 23. - Handhabung der Geräte 
 

Teil 23.1 - Dienstleistung 
Reparaturen am Gerät dürfen nur von qualifiziertem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt 

werden; andernfalls ist der Hersteller nicht für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Geräts 

verantwortlich. 

 Wenn im Zusammenhang mit den Elektroden des Geräts und/oder während des Elektrodentests ein Fehler 

festgestellt wird und das System anzeigt, dass die Elektroden nicht funktionieren, müssen die Elektroden 

ersetzt oder repariert werden. Andernfalls wird ein effizienter Betrieb des Geräts nicht erreicht. Nicht 

funktionierende Elektroden stellen keine Gefahr für den menschlichen Körper dar, da die Elektroden in 

diesem Fall keine nützlichen oder nutzlosen Informationen übertragen. Es ist jedoch wichtig, die Elektroden 

sofort auszutauschen oder sie von einem Fachmann warten zu lassen.  Jede andere Lösung des Problems 

kann den Betrieb des Geräts gefährden.  

Teil 23.2 - Verlust der Garantie 
Die Garantie beträgt 3 Jahre. 

Jegliche Garantie oder Ansprüche an den Hersteller erlöschen, wenn der Benutzer oder eine nicht 

autorisierte Person versucht, das Gerät zu reparieren. 

Wenn Sie der Meinung sind, dass das Gerät nicht bestimmungsgemäß funktioniert, teilen Sie dies bitte 

unverzüglich dem Verkäufer und/oder dem Budapester Innenministerium mit:  

https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers oder info@scio-eductor.com 

mailto:info@scio-eductor.com
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Teil 23.3 - Beschreibung des Mangels 
Um dem Hersteller eine schnelle Reparatur zu ermöglichen, senden Sie das Gerät zusammen mit einer 

detaillierten Beschreibung des Defekts an den Hersteller. Die Beschreibung sollte folgende Angaben 

enthalten: 

• Seriennummer des Geräts, 

• Genaue Beschreibung des Mangels, 

• Datum der Lieferung, 

• Kopie der Rechnung (für eine eventuelle Garantie), 

• Garantie für das Gerät, 
 

Teil 23.4 - Handhabung des Gerätes vor dem Versand 
Um das Personal des Herstellers zu schützen, muss das Gerät vor der Einsendung zur Reparatur oder zum 

Umtausch gereinigt und desinfiziert werden. Der Hersteller hat das Recht, die Reparatur von Geräten, die 

verschmutzt oder kontaminiert sind, aus Sicherheitsgründen abzulehnen. 

Teil 23.5 - Versand 
Verwenden Sie für die Rücksendung des Geräts die Originalverpackung; wenn dies nicht möglich ist, 

verpacken Sie das Gerät und seine abnehmbaren Teile in Polyurethanschaumplatten und dann in einen 

Karton. 

Teil 23.6 - Neue Komponente 
Wenn bei der Renovierung eine neue Komponente in das Gerät eingebaut wird (die sich von der 

ursprünglichen Komponente unterscheidet), wird der Hersteller dies durch eine neue Kennzeichnung 

angeben.  

 

Teil 23.7 - Verpackung 
Die Geräte und ihr Zubehör werden in Übereinstimmung mit der Verpackungsanleitung in Verkehr gebracht.  

Wenn die Verpackung des Herstellers beschädigt oder aus dem Gebrauch genommen wird, ist es sinnvoll, 

die Tasche zu verwenden, die Teil des Kits ist, in der jedes Zubehörteil seinen eigenen Platz hat, ohne Schaden 

zu nehmen. Wenn der Käufer seine eigene Tasche verwenden möchte, empfehlen wir die Verwendung einer 

Tasche mit verstärkten Seitenwänden.   

 

Teil 23.8 - Lagerung 
Das Gerät muss an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, an dem es nicht beschädigt werden darf, fern 

von Staub, Feuchtigkeit, Regen, Sonne und Strahlung. Achten Sie bitte auf die Unversehrtheit der Kabel. 

Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät oder sein Zubehör. 

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, ist es ratsam, es abzustauben und die Kabelbäume zu 

reinigen (Teil 5.7) und die Leitfähigkeit der Kabelbäume zu überprüfen (Überprüfung der Kabelbäume in der 
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Software aktiviert). Nach einer gewissen Zeit unterliegen die Kabelbäume einer Alterung. Der Verkäufer kann 

Maßnahmen zum Austausch der Kabelbäume ergreifen:  

https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers 

 

Teil 23.9 - Vernichtung  
Das Gerät muss als elektronisches Gerät recycelt werden, d.h. es muss an ein offizielles Unternehmen 

übergeben werden, das die Genehmigung zur Entsorgung elektronischer Geräte hat, oder an den Verkäufer 

oder direkt an unsere Zentrale in Budapest zurückgeschickt werden:  

https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers oder https://www.scio-eductor.com/contact/#anchor 

Das Gerät darf nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden. 

Die ordnungsgemäße Behandlung des Produkts als Abfall trägt zur Einsparung wertvoller Ressourcen bei und 

kann mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen und die Umwelt verhindern, die 

durch eine nicht ordnungsgemäße Abfallbewirtschaftung verursacht werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teil 24 - Glossar 
Allersode: Lebensmittel-Energie-Vorlage, Inhalator usw., 30 Grad C Empfindlichkeit Wirksamkeit 

Körperkapazität: Eine Rate der Auffüllung bis zum Potential, als Indikator für die charakteristische 

Energiespeicherkapazität des Körpers 

Kalibrierung: Der Prozess, durch den die Schnittstelle die Verbindung mit dem Kunden herstellt, wobei die 

optimale Reaktion des Kunden (der Zeitpunkt der Exposition) auf verschiedenen (ca. 20) Elementen beruht 

Kunde (Patient): Die Begriffe "Klient" und "Patient" sind austauschbar, da sich beide Ausdrücke auf ein und 

dieselbe Person beziehen, die mit dem Gerät verbunden ist. Verfügt der Therapeut über eine Berechtigung, 

kann er den Patienten als "Klient" bezeichnen. Wenn der Therapeut keine Berechtigung hat, kann er die an 

das Gerät angeschlossene Person als "Klient" bezeichnen. 

https://www.scio-eductor.com/contacts/brokers
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/quot;https:/www.scio-eductor.com/contact/&quot%23quot;https:/www.scio-eductor.com/contact/&quot
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Kohärenz: Ein prozentualer Messwert, der angibt, wie nahe das empfangene Signal dem ursprünglichen 

Eingangssignal ist. Sie steigt im Allgemeinen mit der harmonischen Reaktion des Kunden; ab 75 % kann von 

einer positiven Reaktion gesprochen werden.  

EPR: Elektro-Physiologische Reaktivität 

FE: Siehe, Blütenessenzen 

Schwebend: Beim Betreten eines Bildschirms werden die Elemente dieses Bildschirms neu angeordnet. Die 

grundlegende Tatsache ist, dass einige Interaktionen nicht quantitativ sind und nicht wiederholt werden. 

Fourier-Zahl: Eine mathematische Ration des Ergebnisses der 7-teiligen harmonischen Analyse. 

Hyperreaktivität: Der Körper des Klienten reagiert zu schnell.  

Hypo-Reaktivität: Die Energetik des Körpers des Klienten erzeugt schwache Reaktionen. 

Impedanz:  Wechselstromwiderstand; ein Quotient aus der komplexen Spannung in einem elektrischen 

Wechselstromnetz und den Werten des komplexen Stroms.  

Unwägbar: Energetisches Muster eines nicht-physischen Materials. Dazu gehören Emotionen, 

geomagnetische Effekte und im Grunde alles, was nicht fest ist. 

Schnittstellenwert (Kalibrierung): Angabe der Genauigkeit der Schnittstelle, die für die Testbarkeit der 

meisten Kunden hilfreich ist. Bei 98% kann 1 von 50 getestet werden, bei 95% 1 von 20, bei 90% 1 von 10. 

Bei 85 % ist das Untersuchungsverfahren ein Nominalziel; 49 von 50 sind testbar.  

Isode: Energetisches Muster eines giftigen Stoffes. 

Hauptresonanzfrequenz: Die Hauptfrequenz des energetischen Organismus der Klienten.  

Störung der Muskulatur: Eine hohe Zahl deutet auf eine Störung hin, die aber im Gewebe nicht unbedingt 

von Bedeutung ist. Insbesondere dort, wo die Sarkodierresonanz zu hören ist, ist wahrscheinlich auch eine 

sekundäre externe Quelle vorhanden. 

Muskelverspannung: Höhere Zahlen bedeuten höhere Spannung oder eine Spannung.  

Nosode: Energetisches Muster von Geweben oder Krankheitserregern in Frage. 

 Kunde: Die Begriffe "Klient" und "Patient" sind austauschbar, da sich beide Ausdrücke auf ein und dieselbe 

Person beziehen, die mit dem Gerät verbunden ist. Wenn der Therapeut eine Berechtigung besitzt, kann er 

den Patienten als "Klient" bezeichnen. Wenn der Therapeut keine Berechtigung hat, kann er die an das Gerät 

angeschlossene Person als "Klient" bezeichnen. 

Phasenverschiebung: Verzögerung zwischen dem Reizstrom und der Spannung, die durch einen 

Wechselstrom mit 50 KHZ im Leitermedium erzeugt wird; die Phasenverschiebung wird in Grad gemessen. 

Der gesamte Zyklus des Stroms entspricht 360 Grad, daher entspricht eine Phasenverschiebung von 6 Grad 

einer Verschiebung von 6/360 oder 1,67 %. 

Phasenkontrast: Eine Methode zur Darstellung von Blutstörungen mit einem speziellen Mikroskop. 

Protonendruck: Die Höhe des Drucks, der durch den Protonengehalt der Elektrizität im Körper des Kunden 

ausgeübt wird. Der Normalwert schwankt zwischen 65m2 und 70m2 . Unter 65 gilt man als sauer und über 70 
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als alkalisch. Es besteht keine Korrelation zwischen der elektrischen Messung des Körpers und dem Urin, 

Speichel oder anderen Körperflüssigkeiten.  

Violettes Farbband: Elemente, bei denen die Reaktion des Kunden das Doppelte der Basisreaktion übersteigt. 

Reaktanz: Bei der Untersuchung von Wechselstromkreisen bezeichnet der Blindwiderstand den imaginären 

Teil der durch den Stromkreis erzeugten Impedanz. Die Reaktanz im Stromkreis bewirkt eine zeitliche 

Verzögerung zwischen Spannung und Strom. 

Reaktanz-Geschwindigkeits-Index: Eine Zahl, die angibt, wie oft Sie abnehmen müssen, um eine optimale 

Reaktion auf den Strom des Kunden zu erhalten 

Reaktivität: Merkmale der Partitur, die zu einer energetischen Reaktion des Kunden nach einer Exposition 

zwischen 1/80 und 1/110 pro Sekunde führen.  

Reaktivitätsstörung: Siehe oben - Hypo-/Hyperreaktivität. 

Rektifiziert: Ein Signal, das sich auf die Verbesserung einer energetischen Störung gemäß der Messung des 

Gerätes bezieht. Es kann nicht sagen, wie lange der Ersatz bestehen soll. 

Rotes Wertfarbband: Elemente, bei denen die Reaktion des Kunden das Dreifache der Basisreaktion 

übersteigt. 

Widerstand: Eine Komponente der Impedanz, die sich auf den Energieverlust in einem Material bezieht. 

Resonanz: Reaktion des Kunden nach 1 Sekunde Exposition, die die Bedeutung eines Elements anzeigt. 

Sarkode Resonanz: Zeigt an, wie viel Resonanz in einer gesunden energetischen Probe vorhanden ist. Hohe 

Werte deuten auf eine Überfunktion oder zu viel Energie hin, die vermutlich normal, aber durch äußere 

Einflüsse belastend ist. Ein Wert unter 50 deutet auf Unteraktivität oder zu wenig Energie hin, d. h. auf ein 

vermutlich ungesundes oder gestörtes Gewebe. 

Selye Stress-Skala: Bewertung mit der Stressskala, die zeigt, wo die Körperelektrizität des Klienten gefährdet 

ist, wo er sich anpassen konnte oder wo sie erschöpft ist. 

SOC: Heilung der Unterdrückung oder des Verschlusses, berechnet in Übereinstimmung mit dem 

demografischen Panel.  

Testmatrix Item: Dies sind die energetischen Stressproben, die vor einer homöopathischen Messung 

elektronisch auf die energetischen Eigenschaften vorbereitet werden. 

Therapeut: Die Ausdrücke "Anwender" und "Therapeut" sind austauschbare Begriffe, da sich beide auf die 

Person beziehen, die das Gerät bedient. Diejenigen, die das Gerät zu ihrem eigenen Nutzen oder zum Nutzen 

ihrer Familienmitglieder einsetzen, bezeichnen sich als "Anwender". Diejenigen, die das Gerät über ihren 

persönlichen Nutzen hinaus regelmäßig an anderen außerhalb der Familie anwenden, sind "Therapeuten". 

Trivektor: Während der Benutzung des Geräts werden elektrische 3D-Hologramme erstellt, um den 

elektrischen Widerstand (Leitfähigkeit), die Statik (kapazitiv, Stromstärke) und den Magnetismus 

(Induktivität, Spannung) des Körpers zu charakterisieren. 

Anwender: Die Begriffe "Anwender" und "Therapeut" sind austauschbar, da sich beide auf die Person 

beziehen, die das Gerät bedient. Diejenigen, die das Gerät zu ihrem eigenen Nutzen oder zum Nutzen ihrer 

Familienmitglieder einsetzen, bezeichnen sich als "Anwender". Diejenigen, die das Gerät über ihren 



 HOH - Benutzerhandbuch Spange 64 16.05.2022 

Das vorliegende Benutzerhandbuch ist ein offizielles Dokument, das von der Mandelay Kft. als Hersteller des HOH erstellt wurde, um den 

ordnungsgemäßen und reibungslosen Betrieb des Gerätes zu unterstützen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gilt die ungarische Version des 

Handbuchs als normativ, während offizielle Übersetzungen in anderen Sprachen verfügbar sind. Sollten Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie 

bitte an die folgende E-Mail-Adresse: info@scio-eductor.com 

60/68 

persönlichen Nutzen hinaus regelmäßig an anderen Personen außerhalb der Familie anwenden, sind 

"Therapeuten". 

Gelbes Farbband: Gegenstände, bei denen die Reaktivität der Kunden höher ist als der Durchschnitt. 

Xrroid: Dieser Name wurde von den Entwicklern kreiert und bezieht sich auf die Tatsache, dass der 

Reaktivitätstest mit biologischer Geschwindigkeit arbeiten kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Teil - Begriffsbestimmungen 
Bitte vermeiden Sie die Verwendung der folgenden Wörter im Zusammenhang mit der Verwendung des 

Geräts mit Vorsicht: 

NICHT bewerten, NICHT beraten, NICHT heilen, NICHT wahrnehmen, NICHT diagnostizieren, NICHT heilen, 

NICHT identifizieren, NICHT versprechen, NICHT verschreiben, NICHT anbieten, NICHT reparieren, NICHT 

untersuchen, NICHT testen, NICHT behandeln und NICHT das Wort Krankheit verwenden. 
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Hinter diesen Wörtern verbergen sich Hinweise auf medizinische Behandlungen; nach der Erklärung des 

Wortes können Sie die vorgeschlagenen Ausdrücke lesen. 

 

Therapie (nicht verwenden):  

Abhilfe schaffen, behandeln, verbessern, regenerieren, rehabilitieren, lindern, wiederherstellen, behandeln 

oder anderweitig die Genesung einer Person von einem medizinischen oder psychologischen Zustand 

unterstützen. 

 Die Heilung oder Behandlung jeglicher Art von Zustand oder Krankheit ist ungesetzlich, wenn sie von 

jemandem ausgeübt wird, der keine Genehmigung besitzt. 

Umerziehung und Entspannung (verwenden Sie diese Begriffe anstelle von "Therapie"): 

Umschulung oder Umschulung mit neuen Zielen; Wiederaufbau oder Neubeginn. 

Entspannung: um Anspannung, Steifheit oder Härte zu lindern, entspannen Sie sich bitte; Entspannung 

der Muskeln; die Nervosität der Folgen von Anspannung und Angst zu lindern oder zu verringern; 

weniger jähzornig zu werden. 

 

Um eine Diagnose zu stellen (nicht verwenden!):  

Analyse, Bewertung, Untersuchung, Berechnung, Projektion, Testen, Experimentieren, Messen, 

Herausfinden, Untersuchen, Beurteilen, Einordnen oder Zählen jeglicher Art von medizinischem oder 

physiologischem Zustand. Die Diagnose jeglicher Art von medizinischem oder psychologischem Zustand 

durch jemanden, der nicht die entsprechende Genehmigung hat, ist illegal. 

Entspannung (anstelle einer Diagnose): 

um Anspannung, Steifheit oder Härte zu lindern, entspannen Sie sich bitte; Entspannung der Muskeln; 

um Nervosität und die Folgen von Anspannung und Angst zu lösen oder zu lindern. 

Biofeedback ist eine Praxis, die es dem Einzelnen ermöglicht, zu lernen, sich zu entspannen und 

bestimmte physiologische Aktivitäten zu verändern, um die Gesundheit zu verbessern.  

 

Krankheit (nicht verwenden!):  

Ein Organ, ein Körperteil oder ein System, das aufgrund von genetischen oder entwicklungsbedingten 

Defekten, Infektionen, Toxinen, Essstörungen, Fehlernährung oder ungünstigen Umweltbedingungen 

abnormal oder nicht ordnungsgemäß funktioniert; Krankheit; körperliches Unwohlsein; Unwohlsein. 

Krankheiten können nur von medizinischem Fachpersonal behandelt werden, das über eine entsprechende 

Genehmigung verfügt. 

Stress (verwenden Sie dies anstelle von Krankheit):  

Biologische Reaktion auf körperliche, emotionale, mentale, psychologische oder spirituelle Reize, die 

das normale Funktionieren gefährdet.  
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Patient/ krank (nicht verwenden!)  

Der Begriff "Patient" bezieht sich auf Kunden, die sich in der Behandlung von zugelassenen medizinischen 

Fachkräften befinden.  

Kunde (verwenden Sie dies anstelle von Patient): 

Kunde; eine Person, die professionelle Dienstleistungen anderer Personen in Anspruch nimmt. 

Qualifizierte Biofeedback-Techniker und -Fachleute verwenden diesen Ausdruck: "Kunde". 

 
Verschreiben, bestellen (nicht anwenden!)  

Ratschläge erteilen, Therapien anwenden, erzwingen, vorschlagen, manipulieren, popularisieren, anbieten, 

fordern, vorschlagen oder den Kunden in irgendeiner anderen Weise behandeln. 

Aufklären (anstelle von Verschreiben oder Anordnen verwenden) 

Ausbildung mit formeller Unterweisung und Aufsicht; Informationen geben. 

Coach (verwenden Sie dies anstelle von vorschreiben oder bestellen): 

Eine Person, die erzieht oder ausbildet. 

Wir schulen und coachen die Klienten, um ihr Bewusstsein als zertifizierte Biofeedback-Techniker zu 

stärken. 

 

Zum Testen (nicht verwenden!):  

Ein bestimmtes Verfahren oder eine bestimmte Methode zur Untersuchung und Bewertung; Untersuchung 

oder Bewertung. 

 

Therapien (nicht anwenden!)  

Behandlung einer Krankheit oder eines Patienten mit einem kurativen, rehabilitativen oder heilenden 

Verfahren; Heilkraft oder -qualität. 

Elektrodermatische Reaktion (EDR): (Verwenden Sie dies anstelle von "Therapien") 

Eine Methode, bei der Sensoren den elektrischen Widerstand der Haut überprüfen. Biofeedback-

Geräte messen die Spannung, den Strom und den Widerstand der Haut. Geprüfte Biofeedback-

Techniker und -Fachleute sind in der Verwendung von Biofeedback-Geräten geschult, um die 

Stressreaktionen der elektrodermalen Reaktionen zu messen und ihren Klienten beizubringen, wie sie 

sich entspannen können und wie sie unseren Muskeln wieder beibringen können, Stress und Schmerz 

zu lernen. 

Trainingsprogramme (anstelle von "Therapien" verwenden):  

Um den Begriff richtig zu verwenden, bezeichnen wir Biofeedback-Programme als 

Trainingsprogramme. Als zertifizierte Biofeedback-Techniker und -Fachleute bringen wir den 
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Menschen bei, wie sie sich entspannen können, wie sie ihren Muskeln wieder beibringen können, 

Stress und Schmerzen zu verringern. 

 

Heiler (nicht verwenden!)  

Eine Person, die sich auf die Durchführung einer bestimmten Therapie spezialisiert hat, in welchem Bereich 

sie Behandlungen durchführen darf. 

Bescheinigter Biofeedback-Techniker oder -Fachmann (verwenden Sie dies anstelle von Heiler): 

Eine Person, die im Umgang mit dem Biofeedback-Gerät geschult ist, das die biologische Aktivität ihrer 

Klienten misst, um den Klienten beizubringen, wie sie ihre Muskeln entspannen und neu trainieren 

können, um Stress und Schmerzen zu lindern.  

 

Therapie (nicht verwenden!)  

Behandlung einer Krankheit oder eines Patienten mit einem kurativen, rehabilitativen oder heilenden 

Verfahren; Heilkraft oder -qualität. 

Entspannungstraining (anstelle von "Therapien" verwenden):  

um Anspannung, Steifheit oder Härte zu lindern, bitte, entspannen; Entspannung der Muskeln; 

Nervosität von den Folgen der Anspannung und Angst befreien oder lindern; weniger jähzornig 

werden. 

Ändern Sie die Worte Therapie, Behandlung oder behandeln in "lehren" oder "Trainingsprogramm". 

Biofeedback ist ein Verfahren, das den Klienten hilft, biologische Aktivitäten zu messen und zu 

verändern, indem die Muskeln geglättet und neu trainiert werden, um Stress und Schmerzen zu 

lindern.  

 

Behandlung, zu behandeln (nicht verwenden!)  

Behandlung einer Krankheit oder eines Patienten mit dem Ziel der Linderung oder Heilung; medizinische oder 

operative Versorgung oder Behandlung. 

Erziehen oder Unterrichten (anstelle von "Behandlung" verwenden): 

Änderungen auf der Grundlage von Erziehung oder Ermahnung vornehmen; auf eine Weise lehren, die 

für den Kunden am besten ist; sich vorbereiten oder üben  

Biofeedback-Trainingsprogramme verwenden elektrische Impulse, um elektrodermale Stressreaktionen zu 

verringern. 

Die Behandlung ist ein Versuch, mit verschiedenen Mitteln zu heilen. 

In den meisten Gerichtsbarkeiten ist es Fachleuten, die nicht über eine Genehmigung verfügen, verboten, 

jegliche Art von medizinischem oder psychologischem Zustand, Krankheit oder Anomalie zu behandeln. 
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Teil 26 - VORSCHRIFTEN ÜBER ZUBEHÖR 
Alle vom Hersteller angewandten Vorschriften und Verfahren finden Sie auf der offiziellen Website: 

www.scio-eductor.com.  

Aber wie bereits erwähnt, finden Sie hier unter den Titeln "Sicherheit des Kunden" und "Regeln für Gurte 

und Verbindungen" die Regeln für das Zubehör. 

Das Budapester Home Office des Herstellers kann die Sicherheit und Wirksamkeit von Hand-, Fuß- und 

Kopfgeschirren nur dann garantieren, wenn sie Teil des registrierten, vom Hersteller hergestellten 

Produktpakets sind. 

Das einzige Zubehör, das zusammen mit dem Originalgerät registriert wird, sind Kopf-, Hand- und 

Fußgeschirre, die der Hersteller dem Kunden direkt vom Budapester Innenministerium liefert. Diese sind mit 

fortlaufenden Seriennummern und der Angabe Q HH ddmmyy und Q LH ddmmyy versehen (wobei "dd" für 

den Tag, "mm" für den Monat und "yy" für das Jahr steht).  

 

Hier sehen Sie, wie sie aussehen: 

 

Die Verwendung anderer Arten von Hand-, Fuß- oder Kopfgeschirren liegt in der Verantwortung des 

Benutzers. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die auf den Bildern zu sehenden Elektroden (Gurte) 

Sicherheitstests unterzogen wurden, die für das Gerät registriert sind. 

Bitte beachten Sie, dass der Hersteller nicht für die Verwendung von Elektroden verantwortlich ist, die von 

Dritten hergestellt wurden. Die Verwendung solcher Elektroden oder Zubehörteile fällt in den 

Verantwortungsbereich des Anwenders und beeinflusst die Ergebnisse entsprechend. 
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27. Teil - Technische Spezifikationen 
Mobilität: tragbares Gerät 

Elektrische Leistung           max. 0,6A DC 

Eingang         5V DC (USB-Anschluss) 

Generierte Signalform  beliebig programmierbar (siehe unten) 

Fokussierte Anschlüsse             12 (frei austauschbarer Kanal) 

Änderungsgeschwindigkeit der Signalform  max. 300 ms  

Änderung der Geschwindigkeit der Signalform  max. 100 ms  

Ausgangsspannung                  0 - 4 Vss DC 

Durchbruch der Ausgangsspannung               1%  

Genauigkeit der Ausgangsspannung               5% 

Ausgangswiderstand                    min. 1 kOhm 

Ausgehende Frequenz          0 - 75 kHz 

Frequenzausfall                 0,01 Hz 

Frequenzgenauigkeit                     0.1% 

Eingesetzte Sicherung            SD260-06 (selbstheilende Schmelzsicherung) 

Physikalische Daten 

Länge        220 mm 

Breite        185mm  

Höhe       60 mm  

Gewicht:  1.340 kg 

 Umweltvorschriften 

Betriebstemperatur             +10° - +35° Celsius 

Lagertemperatur             5
70 (5° -70° Celsius)  

Luftfeuchtigkeit                  10
90  (10 - 90%) 
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Verringerung der Möglichkeit elektrischer Entladungen; als beste Oberfläche wird ein Holzboden 

vorgeschlagen. Ist der Boden mit einem synthetischen Material versehen, sollte die relative Luftfeuchtigkeit 

mindestens 30 % betragen. Wenn der Boden mit Teppichboden ausgelegt ist, muss zunächst eine metallische 

Oberfläche berührt werden, um elektrische Entladungen zu vermeiden, bevor das Gerät berührt wird. Die 

Verwendung von offenem Feuer jeglicher Art ist im Bereich des Geräts nicht ratsam. 

Angaben zum Hersteller: Mandelay Kft., Gyártelep HRSZ 120001/33, H-2310 Szigetszentmiklós, Ungarn 

Liste des Zubehörs 

- 1 Software (kann von unserer Website heruntergeladen werden: www.scio-eductor.com) 

- 1 USB-Kabel 

- 1 Kopfelektrode (Kabelbaum) 

- 1 Hand-Fuß-Elektrode (Kabelbaum) 

Die im Rahmen der Herstellung verwendeten Werkstoffe der Bauteile und des Zubehörs gefährden während 

und nach ihrer Nutzungsdauer keine Lebewesen und ihre Umwelt. Sie enthalten keine verbotenen (giftigen) 

Materialien, die für menschliches und biologisches Leben schädlich wären.  

Hersteller der Außenbox: Mandelay Kft. 

Verwendetes Material: Rostfreier Stahl  

Hersteller von Elektroden: Mandelay Kft. 

Material, das für die Herstellung von Elektroden verwendet wird:  

60 % vulkanisiertes Elastomer, IIR (Butile) Naturkautschuk, 

30 % Kohlepappe (EG-Ruß), 

3 % Paraffinöl 

Andere Materialien: ZnO, Stearinsäure, Schwefel, Tetra-Methyl-Thiuram-Disulfid 

Die Bestandteile der Elektroden und die Materialien für die Box sind handelsübliche Materialien, die weder 

toxisch noch krebserregend sind.  

Das Gerät und die Elektroden enthalten keine verbotenen Materialien, die in höherer Konzentration über der 

zulässigen Menge liegen (RoHS3).   
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Teil 28 - Erwartete Lebensdauer 
Die voraussichtliche Lebensdauer des Geräts beträgt 5 Jahre und die des Gurtzeugs, als Verschleißteil, 2 

Jahre.  

Bei einem Gerät ist die zusätzliche Prüfung nicht erforderlich (19. Teil - Prüfung des Gerätes). Wenn die 

örtlichen Vorschriften regelmäßige Inspektionen/Wartungsarbeiten vorschreiben, geben Sie dies bitte auf 

info@scio-eductor.com an.    

Überprüfen Sie Ihre Gurtzeuge regelmäßig nach sechs Monaten auf ihre Verwendung. Die Überprüfung 

erfolgt bei jeder Benutzung durch die Software CLASP 64. 

 

 

 

 

Teil 29 - Policen 
Informationen, die nicht in diesem Benutzerhandbuch enthalten sind, finden Sie auf der Website des 

Herstellers: https://www.scio-eductor.com/download 

 

  

mailto:info@scio-eductor.com
https://www.scio-eductor.com/download
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Teil 30 - Veränderung 
Teil Beschreibung der Änderung Datum 

1.1 audio-visuelle Signale 

2020.05.25. 

 

3.2 detaillierte Population zur Verwendung 

3.3 Ort und Bedingung der Nutzung 

3.4 Benutzer des Geräts 

5.1 Anschluss des Kabelbaums 

5.2 NICHT verwenden ... 

5.4 im Falle von Unannehmlichkeiten 

5.11 Fehlersuche (neu) 

11 Spezifikation 

19 Software hat keinen Alarm 

20.3 EKG, EEG (neu) 

20.4 GSR (neu) 

27 tragbares Gerät; veränderte Temperaturen und Luftfeuchtigkeit  

28 Erwartete Lebensdauer (neu) 

10 Name der benannten Stelle geändert: DNV Product Assurance AS 2021.05.18. 

1 Seite CE 2460 hinzufügen 
21.07.2021. 

2 Seite Adresse gemäß MDD-Zertifikat 

1.3 Zusatz: Verantwortung des Endnutzers  

10 Änderung der Symboldefinitionen und Beschriftung 

 

11 
Speicher gelöscht:  M.2 Solid State Drive oder Flash sind nicht geeignet 
Unterstützte Betriebssystemwechsel: Windows 11;  

Fügen Sie inappr.op. sys. hinzu: Windows 8  
23.1 Dienst hinzufügen 

2022.05.16. 

23.2 Hinzufügen Die Garantie beträgt 3 Jahre. 

   

 

 


